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CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 023123 EXTERNA ODONTOLOGICO 18633 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 030507125470 PROMOCION Y 211870 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
EXTERNA
PREVENCION
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BASCuA e HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00799| SONSOLT vy 227701 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00825 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 227702 NR CS. BUESAQUILLO |NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCuA e HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00899| SONSOLT R 227706 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000782 PROMOCION Y 227998 NR CS. BUESAQUILLO |NORTE
EXTERNA
PREVENCION
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 120109103717 (E:)?"F‘Es:ylj_:A CONSULTORIO MEDICO 228222 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 131106073323| NS S O o 230981 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM OCs-sP 1609231|ASEO CUARTO DE BASURAS 239349 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAXIIPRO | 560054-M19412300001| SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 241410 NR CS. BUESAQUILLO |NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05337 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 245947 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO OXMETF GMD GMDPX-500D 21Mos285| SONSOLT S TRt 245972 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL SUNRAY SRF618E P0244-03003-LBA096 g)c().::‘ESRU’L_;A CONSULTORIO MEDICO 246102 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA
BIOMEDICO UTOMATIOD IDeRy MINDRAY e FQ-01046156( SONOULT CONSULTORIO MEDICO 246466 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812122939 g)c().::‘ESRU’L_;A CONSULTORIO MEDICO 251611 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210804100428| SONSULT oS TRt 251729 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C SN220610092839 gg.’I:‘ESRU’L_;A CONSULTORIO MEDICO 254665 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO LN CONTEC cMs50Q1 21000200433 SONSOLT oS ToR 254951 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER LEDD L21A0039D EXTERNA ODONTOLOGICO 255605 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO A e HEALTH O METER 402KLWA 402WA00828| SONSOLT e o MIENTOS 227703 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-1 N/R|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249989 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 sm-19016( SONSULT oo 237631 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 SM-19015 ?/EQ&ECI:%U.HCO DEPOSITO PRINCIPAL 231701 NR CS. BUESAQUILLO [NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO A e HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01020| SONSULT A 227727 NR CS.CABRERA |ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01067 EXTERNA ENFERMERIA 227728 NR CS. CABRERA ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO SO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA0 1088 SONSULT CONSULTORIO MEDICO 227729 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000143 SONSOLT oS TR0 P 228008 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 0109123081 EXTERNA ENFERMERIA 230974 NR CS. CABRERA ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131106085231 ( SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 231012 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 844020140122 EXTERNA ENFERMERIA 231707 NR CS. CABRERA ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 179| SONSULT ONSooR0 235353 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA G5 200260564 EXTERNA ENFERMERIA 237439 NR CS. CABRERA ORIENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I 560054-M18610880038| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 238864 NR CS.CABRERA |ORIENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE _|JCM 0CS-SP 1609247| ASEO CUARTO DE BASURAS 239360 NR CS.CABRERA _|ORIENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AT MINDRAY e Fa-99039283| CONSULT oL LoR 242389 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605224647 EXTERNA POST CONSULTA 244102 NR CS. CABRERA ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO XM GMD GMDPX-500D 211mo5340| SONSOLT CONSULTORIO MEDICO 245055 NR CS.CABRERA |ORIENTE




OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

CONSULTA

BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05295 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 245956 NR CS. CABRERA ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210805041538| CONOULT CONSUL TOR 251730 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO CONCENTRADOR DE OXIGENO [LONGFIAN JAY-10 MZJ10S88987 EXTERNA PROCEDIMIENTOS 251768 NR CS. CABRERA ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TR CONTEC CcMs5001 21090200522 SONSULT O TORIO P 254958 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 131106063934 EXTERNA ODONTOLOGICO 201133810 NR CS. CABRERA ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C v0010821( SONSULTA CONSULTORIOMEDICO | 201135818 NR CS.CABRERA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ALP K2 500 C 407776 EXTERNA ODONTOLOGICO 201135820 NR CS. CABRERA ORIENTE
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NR|CONSULT o MIENTOS 237641 NR CS.CABRERA |ORIENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 2016-049 FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 235414 NR CS. CABRERA ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|SIN MARCA HTCA NIR[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249972 NR CS.CABRERA _|ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B EQ-0213 EXTERNA ODONTOLOGICO 242494 NR CS. CABRERA ORIENTE
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO CONCENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 MZJ1088984| EXTERNA PRIMER 251765 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO PROCEDIMIENTOS
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 070323092302| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 3 | 206423 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100929122321 |EXTERNA 222123 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 1
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I 304022-M11801110044|EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 | 223919 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 813 8813030210037 |[EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO PRE Y 251638 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO POST CONSULTA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 767001 120124072917|EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 1 | 228248 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 767001 120124122323 EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 2 | 228254 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 767001 120124065005 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 3 | 228255 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSUCTE CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131106072951 | EXTERNA 231017 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 1
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 131106084044 | EXTERNA 231018 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 2
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 131106092231|EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO DE 231025 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO ENFERMERIA
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 350 0039222 | EXTERNA 232872 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 2
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETEGTO 8440 8440201501003 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO DE 233750 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO ENFERMERIA
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER LEDD L1480978D | EXTERNA 238878 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 1
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE _|JCM ocssP 1609189 ASEO CUARTO DE BASURAS 239363 NR CS_CATAMBUCO |SUR
CONSULTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 560054-M18C14770032| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 3 240039 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528010637 [ EXTERNA TOMA DE CITOLOGIAS 241341 NR CS. CATAMBUCO [SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190222143629 EXTERNA PRIMER CONSULTORIO PRE Y 241347 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO POST CONSULTA
CONSUIS CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER B-CURE L1980557BC|EXTERNA 242306 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 1
SEGUNDO PISO
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO AUTOMATICO (DEA) MINDRAY PUBLIC FQ-99039290 EIXSTOERNA PRIMER PROCEDIMIENTOS 242395 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814598| EXTERNA PRIMER CONEUILIERDRIE 245912 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO ENFERMERIA
CONSULTA
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 21IM05307|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 2 | 245961 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO NSNS CI= UKD REIAI (v, GMDPX-500D 21IM05287| EXTERNA PRIMER [CONSULTORIO MEDICO 3 | 245962 NR CS. CATAMBUCO |SUR

ADULTO

PISO




OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

CONSULTA

CONSULTORIO DE

BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05274 EI)gERNA PRIMER ENFERMERIA 245982 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 777 10000000294595 | EXTERNA TOMA DE CITOLOGIAS 251637 NR CS. CATAMBUCO [SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 813 8813030210038 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 1 251639 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 813 8813030310477 | EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 251640 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO SUCCIONADOR CAMI NEW ASKIR 30 103294 EXTERNA PRIMER 251648 NR CS. CATAMBUCO |SUR
X PROCEDIMIENTOS
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200122232228 | EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 1 251653 NR CS. CATAMBUCO |SUR
PISO
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200229192649| EXTERNA PRIMER 251654 NR CS. CATAMBUCO |SUR
X ENFERMERIA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210804101657 | EXTERNA PRIMER CONSULTORIO PRE Y 251721 NR CS. CATAMBUCO |SUR
X POST CONSULTA
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CMS50Q1 21090201066 EI)S;)ERNA PRIMER POST CONSULTA 254963 NR CS. CATAMBUCO |SUR
CONSULTA
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTORIO DE
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CMS50Q1 21090201298 EI)S;)ERNA PRIMER ENFERMERIA 254977 NR CS. CATAMBUCO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 67725|EXTERNA 201123258 NR CS. CATAMBUCO |SUR
ODONTOLOGICO 2
SEGUNDO PISO
LABORATORIO
BIOMEDICO CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC Il 3870066 CLINICO TOMA DE MUESTRAS 201209223 NR CS. CATAMBUCO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL ToRMOME RO INFRARROIOrycom JXB-182 M00171003393| EXTERNA INYECTOLOGIA Y 238776 NR CS. CATAMBUCO |SUR
SEGUNDO PISO__|VACUNACION
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/8 NiA|ABORA TOMA DE MUESTRAS 240086 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B THO979|EXTERNA INYECTOLOGIA Y 237642 NR CS. CATAMBUCO |SUR
SEGUNDO PISO VACUNACION
CONSULTA SALADE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B TH0981|EXTERNA PRIMER 237644 NR CS. CATAMBUCO |SUR
X PROCEDIMIENTOS
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-1 N/R|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249982 NR CS. CATAMBUCO [SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANGE 91000-027/8 2a150a[ BRSO o |pEPOSITO PRINGIPAL 251534 NR CS. CATAMBUCO [SUR
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL VICI CTH-609 SM-19421 FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 251655 NR CS. CATAMBUCO [SUR
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NR|ABORA TOMA DE MUESTRAS 246014 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B NR|EXTERNA 246016 NR CS. CATAMBUCO [SUR
ODONTOLOGICO 1
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KNS SN094 NR|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 255545 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091629 EXTERNA INYECTOLOGIA Y 246680 NR CS. CATAMBUCO [SUR
SEGUNDO PISO__|VACUNACION
ColElLI CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028736 EXTERNA PRIMER 250076 NR CS. CATAMBUCO [SUR
X POST CONSULTA
CONSULTA
BIOMEDICO gémE.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM12734 | EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 1 255053 NR CS. CATAMBUCO [SUR
PISO
L
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100929121133 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 222119 NR CS. CATAMBUCO [SUR
S5 RoorT
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106071614 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 231022 NR CS. CATAMBUCO [SUR
SSRooTTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814580| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 3 245913 NR CS. CATAMBUCO [SUR
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO FOCAL ADULTO N/R EXTERNA ODONTOLOGICO 2 221076 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700091100580 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 6 222131 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il 304022-M11701200003 ES_INESRU,;IA CONSULTORIO MEDICO 3 223917 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700349111418 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 3 226892 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 57003349111422 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 1 226893 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700349111420 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 7 226894 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO oyt SECA 700 5700349111424| SONSULT CONSULTORIO MEDICO4 | 226895 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO POST
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076937 EXTERNA CONSULTA 254598 NR CS. EL PROGRESO [SUR




CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124071249 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 2 228185 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120109110015( SONSULTA CONSULTORIOMEDICO1 | 228189 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102145913 (E:)?.INESRUIL_;A CONSULTORIO MEDICO 2 228191 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 7670-01 120124072116 SONSULTA CONSULTORIOMEDICO1 | 228252 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106084602 (E:)C(J:ESRU,L_;A gggzﬁg{%@go 2 231020 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 131106062944| SONSUCTA ORI o1 231021 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A | 304133-M14906720053 g)?-::‘ESRUIL_IA CONSULTORIO MEDICO 2 233733 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO O A MECANICA CON SECA 700 5700163140578[ SONSCUTA S O o1 233895 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO .?:flﬁ’\ljléerngANICA CON SECA 700 5700361130581 g)?-::‘ESRUIL_IA gggzgg{%@go 2 233896 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO A MECANICA CON SECA 700 5700057148490( SONSCLTA oL ToRopE 233897 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO .?:flﬁ’\ljléerngANICA CON SECA 700 5700361130582 g)?-::‘ESRUIL_IA CONSULTORIO MEDICO 5 233900 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN 7670-01 141104045815| SONSUCTA CONSULTORIOMEDICO3 | 234428 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141126171025 g)?-::‘ESRUIL_IA 8g:§gt$gRlo POST 234431 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN 7670-01 141104002235| SONSUCTA e MIENTOS 234432 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141127015705 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA ESFNESRLJB:ECR)EiC; DE 234433 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141104201835| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO4 | 234434 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 141127015925 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA CONSULTORIO MEDICO 4 234436 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 141127015815| SONSULTA CoNSuLToR0 DE 234438 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 141126041775 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA gg::ﬂt$gRlo POST 234439 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 141126160615| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO3 | 234441 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 141127021375 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA CONSULTORIO MEDICO 5 234443 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 2016010198| SONSTLTA R 52 235358 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL LE[)RL’J\IISC.)rgi.[RO INFRARROJO RYCOM JXB-182 M00171003339 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA \B//?([:)Eﬁ:C?CE)N 238777 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sp 1609222|ASEO CUARTO DE BASURAS 239365 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO .?Qfﬁr\ljlé/.\rngANICA CON HEALTH O METER 402 KL 4020151116 (E:)?-:'\‘ESRU’L_ZA (E:SFNES;J'\:.IE-(;E\IC: DE 240047 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190225083829| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO6 | 241348 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190524125957 (E:)?-:'\‘ESRU’L_ZA CONSULTORIO MEDICO 6 241349 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |SECA 354 8354067180973( CONSULTA N RO POST 241361 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER B-CURE L1980417BC (E:)?-:'\‘ESRU’L_ZA gggz#é{%@go 1 242305 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO 25?;’3?%3?55?““0 MINDRAY PN EART B1 FQ-99039203( CONSULTA e MIENTOS 242396 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 200122110907 (E:)?-:'\‘ESRU’L_ZA CONSULTORIO MEDICO 6 242449 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M20107740044| SONSULTA PUNTO AMIGABLE 242557 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO gli)(IL’AVIﬁ'ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM05269 EE_PESRU,;IA CONSULTORIO MEDICO 1 245963 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM05350 gg.’lr‘Es:,b;A CONSULTORIO MEDICO 2 245964 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO gém?[ERo DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM05335 ES_INESRU,;IA PUNTO AMIGABLE 245983 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM05275 gg.’lr‘Es:,b;A CONSULTORIO MEDICO 3 245984 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 211mos206| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO3 | 245986 NR Cs. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN R-915 190659 gg.’lr‘Es:,b;A géIE)ACg[ENMENTOS 246343 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |BIOLIGHT M8000A MO012E003209 ES_INESRU,;IA CONSULTORIO MEDICO 2 246400 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210804094208 gg.’lr‘Es:,b;A CONSULTORIO MEDICO 3 251714 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210805031849 EQ_INESRU’;IA ESFNES:’\:;OREIOZ DE 251716 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO Ségf:‘::lggE PULSO PORTATIL CONTEC CMS50Q1 21090201065 gg.’lz‘Es:,h;A gg:ggt;gRlo POST 254962 NR CS. EL PROGRESO [SUR
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL| conTeC CcMs50Q1 21090201288 SONSULTA CONSULTORO DE 254975 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500 V 749883 g)?";‘Es:[lj_;A gg;‘ESFL{JI\I;I.IE-CR)s\lc; DE 201200540 NR CS. EL PROGRESO [SUR




CONSULTA

SALA DE

BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 131105223911| g et PROCEDIMIENTOS 231001 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 131115162011 Eg;“::,\';;’* CONSULTORIO MEDICO 1 231000 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |MINIPA MT-241 TEHAST| 2T erNA ODONTOLOGIZO 2 235315 NR CS. EL PROGRESO |SUR
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ-0193| & ico TOMA DE MUESTRAS 238894 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 N/R|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249983 NR CS. EL PROGRESO |SUR
oMU CoNSTTTONTT
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ-0204|Zyenon b INYECTOLOGIA Y 242493 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241539| g, ree PROCEDIMENTOS 251539 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241545| Coree EeoTratoety 251545 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E 2016-064 (L:ﬁ‘clnggmmo TOMA DE MUESTRAS 235429 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091626 ?Esnf&mlco DEPOSITO PRINCIPAL 246673 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CoNSTTTONTT
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/8 NR| £y TERNA INYECTOLOGIA Y 242461 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 350 0039208| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO2 | 232671 NR CS. EL PROGRESO |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO PEDILTRIOO CHOICEMED MD300C52 183006300325 £, 1ol CONSULTORIO MEDICO 2 251631 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO Ll HEALTH O METER 402 KLWA 402WAO1185| Eon=n PUNTO AMIGABLE 227737 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 170626103527 SSTN::,'JZA CONSULTORIO MEDICO 5 239779 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 170626095019| £ ore U S — 239780 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190222143858 | gy 1o ODONTOLOGIEO 1 241343 NR CS. EL PROGRESO |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 21IM12747| goree CONSULTORIO MEDICO 4 255056 NR CS. EL PROGRESO |SUR
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B NR| S ARMACEUTICO | DEPOSITO PRINCIPAL 246011 NR CS. EL PROGRESO |SUR
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|ZxRMACRUTICO | PEPOSITO PRINCIPAL 252072 NR CS. EL PROGRESO |SUR
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028714 S oroe ) ENFERVERIA 1 250084 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028751 TonoUL TR CUNSUL TORTODE 250085 NR CS. EL PROGRESO [SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM12749| Sy e o CONSULTORIO MEDICO 6 255057 NR CS. EL PROGRESO |SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 041139 ?Egmféosunco DEPOSITO PRINCIPAL 254648 NR CS. EL PROGRESO |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO PEDIATRICO CHOICEMED MD300C52 231356301085 Cy rernia ENFERMERIA 2 257826 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15791 ASORATORO I omA DE MUESTRAS 244058 NR CS. EL PROGRESO |SUR
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I STAII0830142[ SomooL ™A CONSULTORIO MEDICO 1 214516 NR CS.ENCANO __|ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 633067 | AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 203060 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS 1630 GL 051100011347 Eyorn o PROCEDIMIENTOS 227757 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 070302142784 Eor = ENFERMERIA 207296 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
BIOMEDICO S eh MECANILA TUN SECA 700 5700206114796 ZUren 1/ S e A 226884 NR CS.ENCANO __|ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO ARG SECA 700 5700201114110 Eon=0 ENFERMERIA 226885 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 28979| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 230386 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076936 Eyors U1 NI 254597 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000670| Cyorn POST CONSULTA 228009 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036 M14203890055| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 230896 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES  |MINDRAY IMEC 8 EW-39005885| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 230929 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO IOXYGEN 106RM 14H0025| £ om = U eI EGS 235361 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN 7670-01 120124124042 gg?‘:;’,\"‘;’* TOMA DE CITOLOGIAS 228241 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106075813 gg;“g:,\ﬂ" CONSULTORIO MEDICO 1 230967 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106083413 | fyerec o POST CONSULTA 230969 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106065603 £y 1z R oTTaIT 230970 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 131115162602| gy oree o POST CONSULTA 231002 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131106074843| £y re ENEERTER 231003 NR CS.ENCANO  [ORIENTE




TABURA TURIO

BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15213[ O IRA TOMA DE MUESTRAS 238842 NR CS.ENCANO __ [ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403347 Eg?‘::,\"‘;’* CONSULTORIO MEDICO 1 231780 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 350 0039207 gg;‘g"h';;’\ TOMA DE CITOLOGIAS 232870 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO ~ |WOODPECKER RTALED.B L1860063B 1o AR 239875 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |ALP K2 500 C 016367 Cy TERNA ODONTOLOGICO 236856 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M18808820039[ NSO TA CONSUL TURIVDE 240114 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE ~ [JCM ocs-sP 1609122| ASEO CUARTO DE BASURAS 239362 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO NN MINDRAY ST FQ-99039284[ Zore - 1M A 242390 NR CS.ENCANO __ |ORIENTE
TERMOMETRO INFRARROJO CONSULTA REGHINON
INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMPACT 150330 171108801| £y T INYECTOLOGIA Y 244586 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO OAVE TRUUE PULSUPURTATIE [y GMDPX-500D 21IM05308[ VUNOULTA CONSULTORIO MEDICO 1 245957 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CUNSULTA ACADE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _[MINDRAY UMEC 10 KN-14102799[omo0C T S o A 246109 NR CS.ENCANO __ [ORIENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR cAMI NEW ASKIR 15 149652| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 246371 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-59006642| £y e PROCEDIMIENTOS 246395 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195421 AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 247717 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CcMs50Q1 21090201060| £y T POST CONSULTA 254960 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PRECISION MEDICAL 1MFA1001 N/R|AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 201144108 201144108 CS.ENCANO __|ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 210804192159| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 251728 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO gﬁig'SQ%Qg?gE%TERNO MINDRAY EEEEEEART (i FQ-01046202| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 246469 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |MINIPA MT-241 TEH455| Y UNOUCTA A 235313 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 2016-040( £y T o e 235405 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-044| oo iTico | PEPOSITO PRINCIPAL 235409 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 17108012| AMBULANCIA SASE 16 (OAK 194) 237618 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ0201 (L:ﬁlolggmmo TOMA DE MUESTRAS 238847 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
oNSTTTORT
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ.0181|SONSULTA INYECTOLOGIA Y 238892 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |SIN MARCA HTC-1 NR[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 245737 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1488 5 INico TOMA DE MUESTRAS 238850 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1501| £ TERNA PROCEDIMIENTOS 238856 NR CS.ENCANO  [ORIENTE
CoRSTETORTT
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR|CONSULTA INYECTOLOGIA Y 246691 NR CS.ENCANO  |ORIENTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA UNICO C8624 M0901045 (L:ﬁlcluggmmo TOMA DE MUESTRAS 218043 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AT NEAEG) SECA 700 5700349111423 £y Teo e A 226868 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
BRSCULA MECANTGA TUN CUNSULTA
BIOMEDICO BASTOLA M HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00979| SUNSUTT CONSULTORIO MEDICO 227722 NR CS.GENOY _ |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN 7670-01 120124063326| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 228231 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036 M14201320015 gg?:;h"‘;" CONSULTORIO MEDICO 230891 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131105215624 | e TN 230954 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106085752| gyeree ENFERMERIA 230957 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131023132744 | Ceno NN 230987 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066861 | £y rERNA. ENFERMERIA 237424 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  [JCM ocs-sP 1609188| ASEO CUARTO DE BASURAS 239354 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX IIPRO | 560054-M18C14770036 (E:SPESF:’,\"';A CONSULTORIO MEDICO 240043 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO AT 0, B, MINDRAY LI FQ-99039274| oen OGS 242387 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209155685 (E:SPESF:’,\"';A CONSULTORIO MEDICO 242511 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605225958 gg;‘g",\ﬂ’\ CONSULTORIO MEDICO 244105 NR CS.GENOY  [OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO 5000000180814913[ T 1A S e A 245906 NR CS.GENOY __ |OCCIDENTE
BIOMEDICO YANE RUDE PULSUFURTATIE [gyp GMDPX-500D 21IM05348] AMBULANCIA SASE 20 (OAK 423) 245954 NR CS.GENOY _ |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR CAMI NEW ASKIR 15 149650 ZorooL A e st 246369 NR CS.GENOY _ |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195449[ ooV TA R 247728 NR CS.GENOY __ [OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028707| CONSUL TR UL TIROUE 250082 NR CS.GENOY _ |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |EDAN IM50 360069-M21308670035] AMBULANCIA SASE 20 (OAK 423) 250225 NR CS.GENOY _ |OCCIDENTE




DESFIBRILADOR EXTERNO

BENEHEART D1

BIOMEDICO UTOVATED IDEA, MINDRAY e FQ-13056609| AMBULANGIA | SASE 20 (OAK 423) 250228 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR CcAMI 310001/07 149793|AMBULANCIA  [SASE 20 (OAK 423) 250231 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO GENTEC 284MA-15LY1 N/R|AMBULANCIA  |SASE 20 (OAK 423) 250243 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VSW-105 1622249|AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 250244 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1326278|AMBULANGIA | SASE 20 (OAK 423) 250249 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 210422142648|AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 250267 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210419152509| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 250270 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210812123959 SONSELTA CONSULTORIO MEDICO 251614 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812124139[ YONSUL TA CUNSUL TURIVDE 251615 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210812124629 SONSELTA NS IORD PREY 251616 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO XM TR0 DF PULSO PORTATIL| GonTeC cMss0Q1 21090200437 SONSULTA O o0 PREY 254953 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 211M12654| SONSOLTA CONSULTORIO MEDICO 255030 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 2016.047|SERVC0 o |pEPOSITO PRINGIPAL 235412 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL [NO PRESENTA HTC-2A NR[SONSELTA e MIENTOS 240027 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR[SONSULTA O TomO DE 249990 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091612|AMBULANGIA | SASE 20 (OAK 423) 246660 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO 50000001808 14507| SONSULTA e om0 PREY 245914 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|CONSULTA S oR 252071 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091623 200 OR'© | TOMA DE MUESTRAS 246676 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER B-CURE 123704158 SONSUCTA R 257745 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY IMEC 8 EW-3A006475|AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 230926 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO D BRI ADOR EXTERNT PHILIPS HEARTSTART FRX B13J-02364| AMBULANCIA SASE 20 (OAK 423) 231563 NR CS.GENOY __ |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDIPUMP THOMAS  |1630 GL 051400009267| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 232017 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO GENTEC 285MA-15LY 2016-009| AMBULANCIA  |SASE 20 (OAK 423) 235389 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY UMEC 10 KN-69002330| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 238879 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN DS44-09 170626102507| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 239783 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M20107740046| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 242559 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200606020637| AMBULANCIA | SASE 20 (OAK 423) 244106 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO e TR0 aLnico DATASAVE MEDICAL  |Y1-100C WE202005180220162|AMBULANGIA | SASE 20 (OAK 423) 244027 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NR|AMBULANCIA  [SASE 20 (0AK 423) 246018 NR CS.GENOY  |OCCIDENTE
BIOMEDICO CONCENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 mzs10s88983| CONOULTA S MIENTOS 251764 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403349] SONSULTA e MIENTOS 231782 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C YO 010536 Cormnn S e T A 211885 NR CS. GUALMATAN [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100929121602| SONSULTA o oo PREY 222120 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO B MIECANIGA CON SECA 700 5700349111432| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 226891 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN DS44-09 131106000401 | SONSULTA oL 231016 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 350 0039031 SONSULTA CONIEoR0 232869 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 Ms0176| SONSULTA oL 233744 NR CS. GUALMATAN |SUR
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sP 1609240| ASEO CUARTO DE BASURAS 239367 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO AUrovATeo e O |MiNDRAY BN EART B1 FQ-99039295( SONSULTA e MIENTOS 242397 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA | DETECTO 8440 8400000180511177| SONSULTA A D MIENTOS 242440 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO R METRO DE PULSO PORTATIL g GMDPX-500D 211M05330| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 245965 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO DOPPLER FETAL SUNRAY SRF618E P0244-03003-.BA097 | SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 246103 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C SN220610092507 | SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 254664 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | conTeC CcMs50Q1 21090201256 SONSULTA CONS om0 PREY 254965 NR CS. GUALMATAN |SUR




CONSULTA

CONSULTORIO

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL [NO PRESENTA HTC-2A NR| SN LR 240024 NR CS. GUALMATAN |SUR
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241535| SONSULT R MENTOS 251535 NR CS. GUALMATAN |SUR
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241540 SERVICND e |DEPOSITO PRINGIPAL 251540 NR CS. GUALMATAN |SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KNS SN094 NR|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 255546 NR CS. GUALMATAN |SUR
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124101956 SONSUCT R MIENTOS 228184 NR CS. GUALMATAN |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 180418120428| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 238765 NR CS. GUALMATAN |SUR
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO iy SECA 700 5700091100575| SONSUCT o Lon 222126 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO LGS SECA 700 5700348111309| SONSUL CONSULTORIO MEDICO 226869 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000115V INOUETA CONSUL IRV PRE T 228001 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124072228| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 228175 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN 7670-01 120102222151 ( SONSUCT o Lon 228232 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106082833| SO S S R o 230956 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN DS44-09 131106075214 SONSUCT S oLoRo 230988 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403208[ SONSULT S R o 231768 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO $000000180814638| SONSUCT ST OR O P 245915 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 ms-0473[ SONSULT o OR o 235345 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO IOXYGEN 106RM 14r0087| SONSELT B R MIENTOS 235371 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11CBT 200805102918| SONSULT oS TRt 244104 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO CENTRIFUGA HERMLE 2206A 601950064 SONSUCT B R MIENTOS 246488 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210812124748[ SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 251617 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO S o CONTEC CcMS50Q1 21090200443 SONSELT ST OR O P 254956 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXMETRODE POLSUPORTATE [ Gvp GMDPX-500D 21IM12661[ConooL TR CONSULTORIO MEDICO 255031 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO T MINDRAY BN Fa-99039263| CONSUCT oL LoR 242385 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 2016-029| CONSULTA SALADE 235394 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
- "~ “”|EXTERNA PROCEDIMIENTOS -
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 252075 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
FARMACEUTICO :
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KNS SN094 NR|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 255551 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASICA | 5600-M23909690072| SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 257791 NR CS. LA CALDERA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 0108303322 SONSOLT ORI 8994 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I STANI0830148| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 1 214519 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C v0o10553| SONSULT oS TR P 222110 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO Ny SECA 700 5700350111559| SONSULT oL 226876 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO e HEALTH O METER 402KLWA 40201130 SONSELT CONSULTORIO MEDICO1 | 227730 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000683 SONSOLT O o o 228005 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 7670-01 120215135338| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 1 | 228243 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403330[ SONSULT ity 231772 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | ALP K2 500C 014832 SONSLLT CONIEoR0 236855 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
LABORATORIO
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15211| FSOF TOMA DE MUESTRAS 238841 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 170515120408| SONSULT UL LoR 237475 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sP 1609239|ASEO CUARTO DE BASURAS 239361 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 180816203119| SONSULT CONSULTORIOMEDICO2 | 239772 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M18808820031  CONSULTA CONSULTORIOMEDICO1 | 240111 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
TERMOMETRO INFRARROJO CONSULTA OSSN
INDUSTRIAL st B SIDE GM320 NO REGISTRA| SONSELT Ny GIAY 240118 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO N S MINDRAY T FQ-99039285( CONSULT vty 242391 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE




BASCULA MECANICA CON

CONSULTA

BIOMEDICO e HEALTH O METER 402KL 4020151107 | SONSULT CONSULTORIOMEDICO2 | 240044 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 211mos334| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO2 | 245958 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO YAMIE TRUUE PULSUPURTATIE [gyp GMDPX-500D 21IM05333[ YUNSUL TA CUNSUL TVRIVDE 245959 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195552| SONSULT D MENTOS 247730 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076912 YUNOUETA CONSUL IRV IRE T 254599 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210812124918[ SONSULT vty 251618 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210812124919| SONSULT A 251619 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO CONGENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 MzJ10588986( CONSULT D MENTOS 251767 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO oS CONTEC cMss0Q1 21090200524 SONSELT ORI P 254959 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210805030859 SONSTLTA CONSULTORIOMEDICO2 | 251726 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909084102 SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 1 | 201136753 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A T0597 | ORATORIO | 70MA DE MUESTRAS 237412 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA e
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A Toses| SONSULT INYECTOLOGIA Y 237413 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [KTJ TA218D R[S rico  |PEPOSITO PRINGIPAL 227024 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |MINIPA MT-241 TeHaa7| SONSUET O oLoR0 235311 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ0195| A SORATORIO | TomA DE MUESTRAS 238846 NR CS.LALAGUNA [ORIENTE
CONSOLTA R
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ0201| SONSLLT INYECTOLOGIA Y 238848 NR CS.LALAGUNA |ORIENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX IIPRO | 304052-M12500830006| SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 227766 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C o18619| SONSTLT ORI, 207307 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000467 ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 228002 NR CS_MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 35000054738| CONSULT L Lon 237450 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sP 1609241(ASEO CUARTO DE BASURAS 239352 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 813 8813330171902| SONOULTA CONSULTORIO MEDICO 239572 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCHLAMECANICA CON SECA 700 5700349111419| ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 226870 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
GXTWE TRU DE PULCSTPORTATIC CONSULTA CONSULTORIODE
BIOMEDICO URWE TRUT CONTEC CMS50Q1 21090200442 S OULT 254955 NR CS.MAPACHICO |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210812122238( SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 251609 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210812122400| SONULT L Lon 251610 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPEGKER LEDD L21A0085D| SONSULT oL 255606 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V ago27| SONSOLT L Lon 201111356 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 4go122( SONSULT ity 201112428 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AUToMATCO A PHILIPS HEARTSTART FRX B13.-02353 SONSLLT L Lon 231560 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO CONGENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 MzJ10s88988( SONSULT e B MIENTOS 251769 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-016/8 NR[ERVICID co |PEPOSITO PRINGIPAL 210672 NR CS. MAPACHICO |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909084824 ZUNSUL A CONSULTORIO MEDICO 222114 NR CS. MAPACHICO |[OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 131106071221 | SONSULT CONIEoR0 231011 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO Ao PHILIPS HEARTSTART FRX B134-02368| CONSOLT oL 231565 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE _|JCM OCs-sP 1609202| ASEO CUARTO DE BASURAS 239359 NR CS.MISKIKES _|ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO Ny HEALTH O METER 402 KLWA 4020152273 SONSULT oL 240050 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER LEDD L21a01a7D| SONSULT ONIEoR 255607 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 827559| SONSULT oL TEMPO13 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC2 NR| SONSELT CONIEoR0 252070 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [KNS SN0g4 NR|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 265552 NR CS.MISKIKES |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO OXMET GMD GMDPX-500E 21iMo9513| SONSOLT CONSULTORIO MEDICO 251524 NR CS. MORASURCO |NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AT PHILIPS HEARTSTART FRX B134-02352| SONSOLT oS TR 231559 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il STA110830144[CUNSOLTA CONSULTORIO MEDICO 214524 NR CS. MORASURCO |NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER LEDD L18302800| SONSELT LR 245936 NR CS. MORASURCO |NORTE




CONSULTA

CONSULTORIO DE

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 030507134996 EXTERNA ENFERMERIA 211874 NR CS. MORASURCO [NORTE
BIOMEDICO B A MECANIGA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00854| SONSULTA SNSRI 227704 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO .?:fﬁ’\ljlgf\rg‘OECANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00954 (E:)?.INESRU,L_;A CONSULTORIO MEDICO 227711 NR CS. MORASURCO [NORTE
BIOMEDICO B A MECANIGA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00956| SONSULTA CONSULTORO BE 227713 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000094 | EXTRAMURAL EXTRAMURAL 227999 NR CS. MORASURCO [NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 120124102506| SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 228221 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 180418121227 g)?.::‘ESRUIL_;A 88?}3#"'&)‘[%2'%0 238760 NR CS. MORASURCO |NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM 0Cs-sP 1608230|ASEO CUARTO DE BASURAS 239347 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO gégv‘lf.;.rgggE PULSO PORTATIL CONTEC CMS50Q1 21090200430 g)?.::‘ESRUIL_;A SSFNES:F\I;IECR)EiO DE 254950 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 211M12664| SONSOLTA CONSULTORIO MEDICO 255032 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201006165048 g)?.::‘ESRUIL_;A (P:ggfL(J:IE)TI\?SRJCL)TZRE Y 245999 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 210812125208 SONSELTA S ToROPE 251620 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812125759 g)?.::‘ESRUIL_;A (P:ggfL(J:IE)TI\?SRJCL)TZRE Y 251621 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210805033058 Cono UL TR CONSULTORIO MEDICO 251727 NR CS. MORASURCO |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KNS SN094 NR[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 255553 NR CS. MORASURCO |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |KEX GERMANY SH-109 2016-045( SONSUCTA S oR 235410 NR CS. MORASURCO |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B EQ-0172 giz&f(l:oEUT|Co DEPOSITO PRINCIPAL 242490 NR CS. MORASURCO |NORTE
BIOMEDICO CONGENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 MzJ10s88989| SONSULTA CoNSuL ToRIO DE 251770 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 231782 g)?.:.\‘ESRU'L_ZA ESFNESRU'\:ECR)E\IO DE 207306 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100908213453| SONSULTA S MIENTOS 207308 201113359 | CS.OBONUCO |OCCIDENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX II STABIIO07A21009A g)?.:.\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 214513 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETEGTO 8440 NR[SONSELTA S MIENTOS 223984 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
BIOMEDICO $ﬁfSaE¢£A§CANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01009 g)?.:.\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 227725 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 120102151642| SONSULTA oL 228230 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036 M14203890036| SONSOUTA S MIENTOS 230892 NR CS.0BONUCO |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106071831 | SONSULTA o O PREY 230962 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106090534 (E:)?.:'\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 230963 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106082242[ Zoneon 1 e e icaTac 230990 NR CS.OBONUCO _|OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106073311 (E:)?.:'\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 230991 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403243( SONSULTA oL 231766 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM OCs-sP 1609238|ASEO CUARTO DE BASURAS 239355 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO Rﬁigﬁi%gﬁgxzsmmo MINDRAY PN EART B1 FQ-99039280( SONSULTA CONSULTORIODE 242388 NR CS.0BONUCO |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO $000000180814722 (E:)?.:'\‘ESRU'L_ZA (E:SFNES;J'\:E(;E\IO DE 245910 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076954 gg.’lrlEs:,b;A ggg?L(J:LOTNOSTJKL)TF;\RE Y 254603 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MORTARA ELI-230 120500001348 ES-PESRUI;IA ESFNES:’\:;OREIO DE 246072 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028565 gg.’lrlEs:,b;A gg:‘::&;gi\lo DE 250081 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812125858 ES-PESRUI;IA ESFNES:’\:;OREIO DE 251622 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812130638 gg.’lrlEs:,b;A ggg?L(J:LOTNOSTJKL)TF;\RE Y 251623 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO SE)(IL’:/IIE,ERO DE PULSO PORTATIL HOME LIFE AS-303 3030E2042170203052§ ES-PESRUI;IA ESFNES:’\:;OREIO DE 254674 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO R IMETRO DE PULSO PORTATIL o LiFe AS-303 S030E20421702030523| SONSA CONSULTORIO MEDICO 254675 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL| conTeC CMs50Q1 21090200441 SONSULTA NS TR0 PREY 254954 NR CS.0BONUCO |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500 V 793603 gg.’;‘Es:,b;A gggz&#g{oozlgo 201200216 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [KTJ TA218D NR[ERVICID o |DEPOSITO PRINGIPAL 227021 NR CS.0BONUCO | OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B THO971 g)?";‘Es:[lj_;A gggzﬁg{%@%o 237634 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE




INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-1 N/R[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249986 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER B-CURE L23704878C| SONEUL T N, 257744 NR CS.OBONUCO | OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL JTW HTC-2 17108011 EXTERNA PROCEDIMIENTOS 237617 NR CS. OBONUCO OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 180816214218| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO2 | 239771 NR CS. PANDIACO |NORTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 553 KL 5530002672 EXTERNA POST CONSULTA 211820 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C NR[SONSELTA CONSULTORIO MEDICO 1 211868 NR CS. PANDIACO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 009683[ TUTSUL TA SONSUL ORI 217594 NR CS. PANDIACO |[NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO S SECA 700 5700091100579| SONSULE CONSULTORIOMEDICO1 | 222130 NR CS. PANDIACO |NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700091100583 EXTERNA ENFERMERIA 222134 NR CS. PANDIACO NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO S HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00959| SONSOLT R 227714 NR CS. PANDIACO |NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01219 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 2 227741 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN 7670-01 120102150243| SONSUCTA CONSULTORIOMEDICO3 | 228162 NR CS. PANDIACO |NORTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124070429 EXTERNA PROCEDIMIENTOS 228169 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN 7670-01 120109104858| SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO 1 228165 NR CS. PANDIACO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102222044 g)?‘:'\‘ESRU'L_/IA CONSULTORIO MEDICO 2 228168 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 120124172603| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 1 228220 NR CS. PANDIACO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106094341 g)?‘:'\‘ESRU'L_/IA CONSULTORIO MEDICO 2 230983 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 131115161252| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO3 | 230984 NR CS. PANDIACO |NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106091414 EXTERNA ODONTOLOGICO 230985 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500054615| SONSTUTA CONSULTORIOMEDICO 3 | 237447 NR CS. PANDIACO |NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 170515124458 EXTERNA ENFERMERIA 237478 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I 560054-M18610880033| SONSULTA CONSULTORIOMEDICO2 | 238863 NR CS. PANDIACO |NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM OCS-SP 1608243|ASEO CUARTO DE BASURAS 239346 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008 360101-M18808820040| CoNSUL T/ CONSULTORIO MEDICO 1 240113 NR CS.PANDIACO _|NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 200122105349 EXTERNA ENFERMERIA 242445 NR CS. PANDIACO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200228101308[ SONSULT o o o 244093 NR CS. PANDIACO |NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05278 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 2 245973 NR CS. PANDIACO NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 21M05281| SONSOLT vty 245974 NR CS. PANDIACO |NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA
BIOMEDICO AUTOMATICO (DEA) MINDRAY PUBLIC EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 1 246467 NR CS. PANDIACO NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500E 211MB5069| SONSOLT CONSULTORIOMEDICO3 | 251526 NR CS. PANDIACO |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210805042238 (E:)?-:'\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 1 251717 NR CS. PANDIACO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN DS44-09 210805035449 SONSULT o o o 251720 NR CS. PANDIACO |NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1 FD1PX35201721 (E:)?-:'\‘ESRU'L_ZA CONSULTORIO MEDICO 1 254670 NR CS. PANDIACO NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CMS50Q1 21090200426 EXTERNA POST CONSULTA 254949 NR CS. PANDIACO NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CMS50Q1 21090201295 EXTERNA ENFERMERIA 254976 NR CS. PANDIACO NORTE
LABORATORIO
BIOMEDICO CENTRIFUGA UNICO C8624 M0901062 CLINICO TOMA DE MUESTRAS 218042 NR CS. PANDIACO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER LEDD L1480862D EXTERNA ODONTOLOGICO 236875 NR CS. PANDIACO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601C 310017-M15803490001 EXTERNA ENFERMERIA 235305 NR CS. PANDIACO NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-1 N/R[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249988 NR CS. PANDIACO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL NO PRESENTA HTC-2A N/R| EXTERNA ODONTOLOGICO 240031 NR CS. PANDIACO NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A N/R éﬁﬁ\‘OICRSTORIO TOMA DE MUESTRAS 201109188 NR CS. PANDIACO NORTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-2 NR FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 252074 NR CS. PANDIACO NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il STAII0830143| CONSULTA CONSULTORIOMEDICO2 | 214515 NR CS.PRIMERODE |\ 5p7e
EXTERNA MAYO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100908212424 CONSULTA CONSULTORIO MEDICO 1 222094 NR CS. PRIMERO DE NORTE
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BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00903 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 1 227707 NR MAYO NORTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO e HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00906| SONSCLT CONSULTORIOMEDICO2 | 227708 NR W NORTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000132 EXTERNA POST CONSULTA 227997 NR MAYO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124073723| SONSUL vty 228164 NR W NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 120102220154 (E:)?.INESRU,L_;A CONSULTORIO MEDICO 1 228223 NR cs. P;'/’;AYEORO DE NORTE
CONSULTA CONSULTORIO CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 131106082533| NSO R 230982 NR W NORTE
CONSULTA CONSULTORIO CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403346 EXTERNA ODONTOLOGICO 231779 NR MAYO NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A | 304150-M15607610026( SoNSUCTA CONSULTORIOMEDICO 1 | 235300 NR S PRINRODE |NorTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066848 | EXTRAMURAL EXTRAMURAL 237420 NR cs. P;'/’;AYEORO DE NORTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC Il As24019|-ABORATORIO |65 pE MUESTRAS 237444 NR ©3 FRINERORE ||y
CLINICO MAYO
CONSULTA CONSULTORIO CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT LEDF L1760050F EXTERNA ODONTOLOGICO 237624 NR MAYO NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM OCS-SP 1609205|ASEO CUARTO DE BASURAS 239350 NR cs. P';IXIYEORO DE NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO RN GMD GMDPX-500D 21Mos246| SONSOLT CONSULTORIOMEDICO 1 | 245950 NR W NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05322 EXTERNA ENFERMERIA 245971 NR MAYO NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO AUTOMATICO (DEA) MINDRAY PUBLIC FQ-9B042541 EXTERNA ENFERMERIA 246468 NR MAYO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200415152329 (é)?.’#ES;’ILIA CONSULTORIO MEDICO 2 251593 NR cs. P;'/’;AYEORO DE NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210805030638( SONSUCTA CONSULTORIO MEDICO3 | 251605 NR CS. PRIVERODE |NorTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210805032159 EXTERNA POST CONSULTA 251606 NR MAYO NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210812130028( SONSUUTA CONSULTORIOMEDICO2 | 251624 NR CS. PRIVERODE |NorTE
CONSULTA CONSULTORIO DE CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210805023128 EXTERNA ENFERMERIA 251722 NR MAYO NORTE
CONSULTA CONSULTORIO DE CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500077119 SONSOLT oS TRt 254594 NR W NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CMS50Q1 21090200424 EXTERNA POST CONSULTA 254948 NR MAYO NORTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 2112676 SONSOLT CONSULTORIOMEDICO3 | 255034 NR e NORTE
CONSULTA CONSULTORIO CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 799644 EXTERNA ODONTOLOGICO 201143836 NR MAYO NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NIR[LABORATORIO | oMA DE MUESTRAS 228963 NR O PR e P NorTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CS. PRIMERO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KL 4020151120 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 3 240048 NR MAYO NORTE
—oroTTToNTS
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/8 NR|SONSULTA INYECTOLOGIA Y 242456 NR ©S. PRIVERODE |NorTE
GRS o
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL SIN MARCA HTC-1 N/R[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249984 NR = P;'/’;AYEORO RE NORTE
CONSULTA CONSULTORIO CS. PRIMERO DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NR|SONSULT oo 242414 NR e NORTE
CONSULTA SALA DE CS. PRIMERO DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B EQ-0202 EXTERNA PROCEDIMIENTOS 242492 NR MAYO NORTE
SERVICID S PRMERCDE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 £Q-0192[ SRV T HEPOSITO PRINCIPAL 238893 NR RWER NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102145453 (ég-::‘ES;’ll_;A CONSULTORIO MEDICO 2 228179 NR = P;'/’;AYEORO RE NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C YO 025057 EXTERNA ODONTOLOGICO 12167 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909084533 EQ-PES:’L_)IA CONSULTORIO MEDICO 1 213454 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700350111558 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 1 226877 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700350111561 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 2 226878 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700201114105 EXTERNA ENFERMERIA 226879 NR CS. ROSARIO ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131105222351 EXTERNA ENFERMERIA 230964 NR CS. ROSARIO ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105211751 EXTERNA ENFERMERIA 230997 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105211432 EQ-PES:’L_)IA CONSULTORIO MEDICO 2 230998 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106090833 (E:)?'::‘ESRUIII;A CONSULTORIO MEDICO 1 230999 NR CS. ROSARIO ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 844020140116[ SONSULT vty 231709 NR CS.ROSARIO |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ALP K2 500 C 014738 EXTERNA ODONTOLOGICO 236854 NR CS. ROSARIO ORIENTE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO __|FROGENT LEDF L1760081F[Sorot TR P 237627 NR CS.ROSARIO_[ORIENTE
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CONSULTA

CONSULTORIO PRE Y

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180417074307 | Syeron o POST CONSULTA 238757 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX IIPRO | 550042-M18504490075 Eg;“::,\';;’* CONSULTORIO MEDICO 2 238828 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15209] ASURATURIV T TroMA DE MUESTRAS 238840 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE _[JCM 0CS-SP 1609227| ASEO CUARTO DE BASURAS 239358 NR CS.ROSARIO__[ORIENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AUTOMATICO (DEA) MINDRAY PUBLIC FQ-99039288| Ceren ENFERMERIA 242393 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/8 NR[ZSORRTORIT™ ™ [70MA DE MUESTRAS 242463 NR CS.ROSARIO _[ORIENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M20107740050[ T ONSOE TA CUNSUL TURIVDE 242561 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440105833 | et T 244069 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814658| Cy 1A ODONTOLOGINO 245908 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO Al GMD GMDPX-500D 21IM05309 £y e CONSULTORIO MEDICO 2 245980 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05310| Sy ren o' CONSULTORIO MEDICO 1 245981 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200415072428 Tl A CONSULTORIO MEDICO 2 251592 NR CS.ROSARIO__[ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210805040238[ T OnoOC A CONSUL IR PRE T 251607 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
OUXIMETRU DE PULSU PURTATIC CTUNSULTA CUNSULCTORIOFPRE Y
BIOMEDICO N CONTEC CcMs50Q1 21090200446[ Soro o SO 254957 NR CS.ROSARIO__[ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |NO PRESENTA HTC-2A N/R[UNIDAD MovIL — [YINSULTORIY 240021 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ-0144| /S URATORIY ™ TT0MA DE MUESTRAS 238845 NR CS.ROSARIO __[ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _[SIN MARCA HTC-1 N/R|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 249974 NR CS.ROSARIO _|ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [NO PRESENTA HTC-2A R et S 240022 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KNS SN094 NR|SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 265547 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
FARMACEUTICO :
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-50 AY-51142522|UNIDAD MOVIL  [CONSULTORIO MEDICO 232895 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |CHARDER MS 3500 €14021324|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 232911 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO ~ |WOODPECKER LEDD L1481099D[UNIDAD MOVIL | oni o 233643 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814948|UNIDAD MOVIL  [CONSULTORIO MEDICO 245917 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201006174158| UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 246009 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 100913192301 |UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 233679 NR CS.ROSARIO  |ORIENTE
BIOMEDICO AOB(MELRO DE PULSO PORTATLL | oy 1cEMED MD300C2 211064511273| AMBULANCIA | SASE 22 (OAK 424) 249854 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [EDAN M50 360069-M21308670028| AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250227 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO Rﬁigﬁi%ge&%mwo MINDRAY gs’;ﬁ"c'EART 2 FQ-13056667|AMBULANGIA  |SASE 22 (OAK 424) 250230 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR cAMI 310001/07 149792| AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250233 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VSW-105 1625035 AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250248 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1326004 AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250251 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 210422141957 | AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250269 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 210419151318/ AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 250272 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  [JCM ocs-sP 1609215|ASEO CUARTO DE BASURAS 239351 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-14027014| EXTERNA PRIMER [REGISTRO 250642 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CeNHULA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TS CONTEC cMs50Q1 21090201276 EI);'EJERNA ERIIER Experioiy 254971 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA
BIOMEDICO ?:fﬁ,l;'éf\rygc’*”m CON SECA 700 5700201114109 EXTERNA PRIMER | PUNTO SALUDABLE 226886 201202293 | CS.SAN VICENTE |OCCIDENTE

PISO




CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201007080919|EXTERNA PRIMER [PUNTO SALUDABLE 246007 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BASCULA MECANICA CON CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700349111430 EI)gERNA PRIMER ENFERMERIA 226874 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
CONSHOT CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490025400 EXTERNA PRIMER ENFERMERIA 250075 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728105807 | EXTERNA PRIMER 250351 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
X ENFERMERIA
CONSDET CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210726220817 | EXTERNA PRIMER 250363 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
X ENFERMERIA
CONSULTA
BASCULA MECANICA CON CONSULTORIO
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01018 EI)S;)ERNA PRIMER GINECOLOGIA 227726 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSDET CONSULTORIO
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 304150-M15803060060 | EXTERNA PRIMER 246949 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
X GINECOLOGIA
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210315072559| EXTERNA PRIMER 250346 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
X GINECOLOGIA
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490027861 | EXTERNA PRIMER | PSICOLOGIA Y 250077 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO NUTRICION
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 878 10000000534208| EXTERNA PRIMER | PSICOLOGIA Y 251392 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO NUTRICION
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106064613 EXTERNA PRIMER ggxflJLTORIO HIGIENE 231007 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO 'WOODPECKER B-CURE L2120532BC|EXTERNA PRIMER gg:fULTORIO HIGIENE 250024 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728105909 EXTERNA PRIMER ggxflJLTORIO HIGIENE 250352 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500077118 EXTERNA PRIMER gg:fULTORIO HIGIENE 254593 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO .;B_:fﬁ’\l;lllé/.\ryOECANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01143|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 1 227734 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528002007 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 1 246921 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO QSME.ERO D= RULTO FOIRTATIL: CHOICEMED MD300C2 211064511272|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 1 249853 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210726221009| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 1 250367 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO AL EA EolY SECA 700 5700201114108 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 226880 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
TALLIMETRO e
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528001037 [EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 2 246924 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO QSME.ERO D= RULTO FOIRTATIL: CHOICEMED MD300C2 211064511287 | EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 2 249851 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210726221527 | EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 2 250368 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO ?:fﬁ;;?ngANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01135|EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 3 227731 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO SE)(IL’XIE'ERO DE PULSO PORTATIL CHOICEMED MD300C2 211064511206 | EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 3 249849 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210308150228| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 3 250338 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210726215919| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 3 250361 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO ?:fﬁ;;?ngANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01144|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 4 227735 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728103049|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 4 250348 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210726220718| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 4 | 250362 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE

PISO




OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

CONSULTA

BIOMEDICO PR GMD GMDPX-500D 21IM12681|EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 4 | 255035 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO T CANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01142| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 5 | 227733 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO PR CHOICEMED MD300C2 211064511207| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 5 | 249850 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210315074927 | EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 5 | 250347 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210726220958| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 5 | 250366 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO
e
BIOMEDICO D A E-CANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01140| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 6 | 227732 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
Tt ULCT
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATL | cioicEMED MD300C2 211064511286| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 6 | 249852 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
S5
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728110319 CONSULTORIO MEDICO6 | 250354 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210726220819 CONSULTORIO MEDICO6 | 250365 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 131106082834 o ORI 4 230955 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403322| EXTERNA PRIMER | SO RLETORD 231769 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
vl CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER B-CURE 12120517BC|EXTERNA PRIVER | SONSILTORIO. 250023 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
b CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131106185923| EXTERNA PRIMER | SO0 0l 0810 231006 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403240| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO 231764 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
= ODONTOLOGICO 2 g
oo
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER B-CURE L2120501BC| EXTERNA PRIMER | SONSIETORIO 250022 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728103507| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO 250349 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
X ODONTOLOGICO 2 -
S ——
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490026083 EXTERNA PRIVER | SON> O TORI0 PREY 250074 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
S5%oe
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728110727 | EXTERNA PRIVER | SOn= a  OR 1O PREY 250355 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
.
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210726234627 | EXTERNA PRIMER | SONS U ORIO PRE Y 250364 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
S5 %o
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076774|EXTERNA PRIMER | SONSUCTORIO PRE Y 254596 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
Tt oUCT
BIOMEDICO o JF PULSO PORTATIL| conTeC cMs50Q1 21090201258 EXTERNA PRIMER |CONSULTORIO MEDICO 3 | 254966 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 ESfiorom CONSULTORIO DE
BIOMEDICO AT MINDRAY s FQ-98042545 EXTERNA PRIMER | S0t T 246471 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO AGITADOR DE MAZZINI BOECO 0520 1010819050099 e oty OO |AREA TECNICA 250553 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
LABORATORIO
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO BOE 9610050 (5-50)Ul QE415055( A o0RA AREA TECNICA 251393 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15792| AOUIATURIV TTOMA DE MUESTRAS 244059 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL |ERVVE TROTINPRARROUY ™ TRRiXCO DT-880B 150808002[ 2V DEPOSITO PRINCIPAL 237373 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
Tenaton TS T :
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403345] URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO2 | __ 231778 NR CS.SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCHALLYN DS4411C 210308163028] URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO 2 | __ 250341 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO __|WELCH ALLYN DS44-09 210726215407| URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO 2 | __ 250357 NR CS.SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I 304022-M11801110048| URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO 1 | __ 223915 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403328| URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 1 | 231771 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728103627| URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO1 | __ 250350 NR CS_SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210726215609] URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 1 | __ 250358 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO DASL LA MECANILA LOUN HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00976| URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 227720 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210308150518] URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 | __ 250339 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO __|WELGH ALLYN DS44-09 210726215618] URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 | __ 250359 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO __|WELCH ALLYN DS44-09 131105212731| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 230986 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403327| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 231770 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490026091| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 250073 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210728110318| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 250353 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO MINDRAY P60 CR-13236993] URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 250709 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |COMEN STAR B00OE £7210419001| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 250957 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 767010 200605140035] URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 246082 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 200605135485| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 246083 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 767010 200603090815| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 246084 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 200529062285|URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 246085 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 767010 200605094845] URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 246086 NR CS. SAN VICENTE | OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN STAR B00OE £7210419005] URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250954 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN STAR B000E 7210419028 URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250955 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN STAR B00OE £7210419023] URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250956 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE




BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305063| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250969(1) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305067|URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250969(2) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305006| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250976(1) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305010| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250976(2) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305027|URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250979(1) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305031| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250979(2) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305068| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250982(1) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305069| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250982(2) NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B911[URGENCIAS OBSERVACION 246752 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B907|URGENCIAS OBSERVACION 246755 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B905| URGENCIAS OBSERVACION 246756 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B908| URGENCIAS A 246757 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B910[ URGENCIAS OBSERVACION 246761 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B912|URGENCIAS OBSERVACION 246766 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B903| URGENCIAS OBSERVACION 246770 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B915[URGENCIAS OBSERVACION 246773 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B904| URGENCIAS OBSERVACION 246785 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B917|URGENCIAS OBSERVACION 246799 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907004| URGENCIAS ggﬁi&?&zﬁ?e 246987 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907013|URGENCIAS OBSERVACION 246991 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907016|URGENCIAS OBSERVACION 246994 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907089| URGENCIAS OBSERVACION 246995 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907097 | URGENCIAS OBSERVACION 246996 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907189| URGENCIAS OBSERVACION 246997 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907068| URGENCIAS OBSERVACION 246998 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907027 | URGENCIAS OBSERVACION 246999 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907103[URGENCIAS OBSERVACION 247000 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907034| URGENCIAS OBSERVACION 247002 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D6 DZ-25017671| URGENCIAS ESTAVIUN UE 252419 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195429| URGENCIAS = 247720 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195563| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 247733 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B906| URGENCIAS S o AT 246772 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B914| URGENCIAS A U e 246783 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907006| URGENCIAS A etac 247004 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200501014009 URGENCIAS A U s 250938 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO CAREWELL ECG-1103L 123L20C01200S33[URGENCIAS A etac 250953 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SALA DE
BIOMEDICO SUCCIONADOR cAMI NEW ASKIR 30 94199| URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 251108 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-03034560| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246493 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B909| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246762 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907095| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246993 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [MINDRAY UMEC 10 KN-14102790| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 250702 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |COMEN STAR 8000E E7210419009| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 250958 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR cAMI NEW ASKIR 30 0|URGENCIAS SALA DE REANIMACION 251109 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 131105213953| URGENCIAS SALA ERA 231005 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B913| URGENCIAS SALA ERA 246771 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907009| URGENCIAS SALA ERA 246989 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210308145708| URGENCIAS SALA ERA 250335 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-13236991|URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 250708 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106299| EXTRAMURAL | EXTRAMURAL 244080 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-60 CR-13236994| URGENCIAS SALA ERA 250710 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [MINDRAY UMEC 10 KN-14102585| URGENCIAS EE;T:/EESQR?E 250703 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
OTNSULT TOTNSUL TUTRT
INDUSTRIAL MOMETRO INFRARROJO. | g ReR FT90 27002133| EXTERNA PRIMER |INYECTOLOGIA Y 240172 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/8 nya| SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 240088 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE

FARMACEUTICO




CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A N/R|EXTERNA PRIMER [INYECTOLOGIA Y 221470 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
PISO VACUNACION
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL EXTECH 401014 11131 [ S RATORIT AR D earrre 231042 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
LABORATORIO | AREA DE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL EXTECH 401014 11132| & oo s 231043 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1505| 2 rRvaceuTico | PEPOSITO PRINCIPAL 238857 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KTJ TA218D N/R|URGENCIAS ié&:’g;mmmos 227020 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SomSTTTR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 N/R|EXTERNA PRIMER gggzﬁg{%@go ; 232940 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1502| B IRATORIO™ T cUARTO FRIO 238903 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1494 (L:ﬁ‘clnggmmo CUARTO FRIO 238904 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-051 o' oo AREA TECNICA 235416 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 17108010| fRORATORIO | area TECNICA 237616 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
oSO CoNSTTTONTT
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/8 THO972|EXTERNA PRIMER |INYECTOLOGIA Y 237635 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 N/R|URGENCIAS SALA ERA 249971 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CENTRAL DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 N/R|ESTERILIZACION [Em P2 249973 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 N/R|URGENCIAS A 249976 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | SIN MARCA HTC-1 N/R[ESTERILIZACION [VENTRACDE ~ 249979 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/8 £Q0143|ASORATORIO | cyaro FRIO 242416 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091610 AMBULANCIA SASE 22 (OAK 424) 246658 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
OBSERVACION - CUARTO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 210716985464| URGENCIAS DE MEDICAMENTOS 250549 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 241538|URGENCIAS B ETES 251538 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241546| 2O ATORIO | TomA DE MUESTRAS 251546 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 241549 tﬁﬁggmmo MICROBIOLOGIA 251549 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
LABORATORIO | UROANALISIS-
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241550( '\CO COPROPARASITOLOGIA 251550 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 244468 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/B NR[OURATORIY™ TTOMA DE MUESTRAS 246013 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CHNIRO o
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 NR|GASES MANIFOLD 250548 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
R = 1 CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|EXTERNA PRIMER | 500N w01 0510 2 252069 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NR[EASYURATURIV TCUARTO FRIO 242466 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR[EBIRATORIY™ TCUARTO FRIO 246366 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SUNSRT=
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 170515111138 EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO 237474 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
e ODONTOLOGICO 1
BIOMEDICO MONITOR FETAL COMEN c21 KI230321018| URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 257000 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-035 ?Egmféosunco DEPOSITO PRINCIPAL 235400 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B944| URGENCIAS OBSERVACION 246753 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-007094| URGENCIAS OBSERVACION 247006 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 THO973 EEEMECI:%UTICO DEPOSITO PRINCIPAL 237636 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR| ZaRMACEUTICO | PEPOSITO PRINCIPAL 249980 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR| A RMAGEUTICO | DEPOSITO PRINCIPAL 249981 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ-0142 §§§$fé%unco DEPOSITO PRINCIPAL 242415 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
SALA DE
BIOMEDICO ELECTROCAUTERIO BOVIE A942 B4D4123054| URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 258278 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA. SRS 257367 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA SALUD 257368 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA. SRS 257369 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA SALUD 257370 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 R SRS 257381 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE




CONSULTA

EQUIPOS BASICOS DE

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257382 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|SONSLLTA EQUIPOS BASICOS DE 257392 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR (E:)?.INESRUIL_;A ggt'&%os BASICOS DE 257393 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|SONSLLTA EQUIPOS BASICOS DE 257394 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR (E:)C(J:ESRU,L_;A Egtw;os BASICOS DE 257395 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|CONSULTA SaLPOS BASICOS DE 257396 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231102124648 g)?-::‘ESRUIL_IA SgtJlLPDOS BASICOS DE 257411 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231102125239 SONSELTA SaLPOS BASICOS DE 257412 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231102122639 g)?-::‘ESRUIL_IA SgtJlLPDOS BASICOS DE 257413 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231108181407| SONSELTA SaLPOS BASICOS DE 257414 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108171339 g)?-::‘ESRUIL_IA SgtJlLPDOS BASICOS DE 257425 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231108165657| SONSTLTA SaLPOS BASICOS DE 257426 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103162348 g)?-::‘ESRUIL_IA SgtJlLPDOS BASICOS DE 257436 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231103170538[ SONSELTA SaLPOS BASICOS DE 257437 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103165959 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA ggtJlLPDOS BASICOS DE 257438 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103171948[ SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257439 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103171939 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA ggtJlLPDOS BASICOS DE 257440 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO M= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006128 SONSUCTA EQUIPOS BASICOS DE 257545 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 231006173 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA ggtJlLPDOS BASICOS DE 257546 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO XM= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006158 SoNSUCTA £QUIPOS BASICOS DE 257547 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 231006171 g)?.:.\‘ESRU,L_ZA ggtJlLPDOS BASICOS DE 257548 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO M= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006152 SONSUCTA EQUIPOS BASICOS DE 257559 NR CS. SAN VICENTE |[OCCIDENTE
BIOMEDICO IETRO BE PULSO PORTATL | gp GMDPX-500D 231006147 SONSUCTA S BASICOS DE 257560 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO QSME.ERO D= RULTO FOIRTATIL: GMD GMDPX-500D 231006119 gg.’I:‘ES;’L_;A ggIEJLIJ’;)OS HRSEe e 257570 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO o METRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006181 SONSUCTA a8 BASICOS DE 257571 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO QSME.ERO D= RULTO FOIRTATIL: GMD GMDPX-500D 231006156 gg.’I:‘ES;’L_;A ggIEJLIJ’;)OS HRSEe eE 257572 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO o METRO DE PULSO PORTATIL  gyp GMDPX-500D 231006135 SonSUCTA a8 BASICOS DE 257573 NR CS. SAN VICENTE |OCCIDENTE
BIOMEDICO QSME.ERO D= RULTO FOIRTATIL: GMD GMDPX-500D 231006136 gg.’I:‘ES;’L_;A ggIEJLIJ’;)OS HRSEe e 257574 NR CS. SAN VICENTE [OCCIDENTE
BIOMEDICO 25?2’3§‘TL‘AC\ZO£EE£TERNO MINDRAY gs’;ﬁ'éEART o1 FQ-99039264|AMBULANGIA | SASE 18 (OAK 221) 242386 NR O e |sur
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 794803 gg.’I:‘ES;’L_;A ES’F\‘ES;I\I;IEgi{O RE 211881 NR CBiRS;/:‘RT//: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 8401| SONSULTA oo 215860 NR O e |sur
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA G5 200099962 gg.’I:‘ES;’L_;A Sgg?lél(_j.rl\]ost?TF;RE v 217595 NR CBiRSéA/:‘RT: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909083631 AMBULANCIA SASE 18 (OAK 221) 222106 NR CB?\RSBAANRT: SUR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 N/R EQ_FES:’;IA ggg?‘ég,\%ﬂ?TiRE Y 223987 NR CBiRS;ANRT: SUR
BIOMEDICO {B-:fﬁ’\ljlé{\réﬂgcAN|CA CON SECA 700 5700348111306 (E:)?'::‘ESRUIII;A CONSULTORIO MEDICO 226890 NR CB?\RSBAANRT: SUR
BIOMEDICO ?:fﬁ;;?ngANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA01146 EQ_FES:’;IA gﬁys}‘;’;‘éﬁﬂo DE 227736 NR CBiRS;ANRT: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 120124122521 (E:)?'::‘ESRUIII;A CONSULTORIO MEDICO 228245 NR CB?\RSBAANRT: SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |MINDRAY IMEC 8 EW-39005888( AMBULANCIA SASE 18 (OAK 221) 230928 NR CBiRS;ANRT: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105213102 (E:)?'::‘ESRUIII;A gggz&#g{g@%o 231019 NR CB?\RSBAANRT: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105214232 EQ_FES:’;IA g?{I_OPéES|M|ENTOS 231024 NR CBiRS;ANFI: SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106072433 (E:)?'::‘ESRUIII;A ggg‘?LéIbThlosRLJ?TiRE Y 231026 NR CB?\RSBAANRT: SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403334 SONSULTA CONSIEToR0 231773 NR O A Isur
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 844020141138 (E:)?.INESRUIL_;A gg;‘s:,;égiio DE 232789 NR CB?\RSBAANRT: SUR




CONSULTA

CONSULTORIO

CS. SANTA

BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO MILLENIUM SAAB KY-L033 MS0172 EXTERNA ODONTOLOGICO 233742 NR BARBARA SUR
CONSULTA SALA DE CS. SANTA
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO GENTEC 285MA-15LY 2016005 NS R MENTOS 235385 NR S o |sur
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM 0OCS-sP 1609196 | LAVANDERIA ROPERIA 239366 NR CBiRs;:‘FI: SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM FMA013280 KG|AMBULANGIA | SASE 18 (OAK 221) 241279 NR Co S |sur
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE CS. SANTA
GRS AUTOMATICO (DEA) MINDRAY PUBLIC FQ-99039296| £ TERNA ENFERMERIA a2 NR BARBARA _ |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 200122111059|AMBULANCIA | SASE 18 (OAK 221) 242450 NR O e |sur
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CS. SANTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05302 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 245966 NR BARBARA SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195561|AMBULANGIA  [SASE 18 (OAK 221) 247731 NR O e |sur
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CS. SANTA
BIOMEDICO ADULTO CHOICEMED MD300C2 211064511204 AMBULANCIA SASE 18 (OAK 221) 249857 NR BARBARA SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210812121948[VONSULTA NSUL TRIOUE 251608 NR U5 SRR sur
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 210812122938 CONSULTA CONSULTORIO MEDICO 251723 NR CS. SANTA SUR
EXTERNA BARBARA
BIOMEDICO T 10 JE PULSUFURTATIE [ CONTEC CcMs50Q1 21090201076|Zoroon A LI TRE T 254964 NR e s [sur
BIOMEDICO AT NI PE FULSUTFOURTATIE [gMD GMDPX-500D 21IM12682[ o rvomnia A 255036 NR s [surR
BIOMEDICO CONCENTRADOR DE OXIGENO |LONGFIAN JAY-10 MZJ10588985] “ONSUL TR S A e 251766 NR US SANTA™ISUR
CONSULTA CONSULTORIO DE CS. SANTA
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 360250-M19C 14360030 EXTERNA ENFERMERIA 242429 NR BARBARA SUR
CONSULTA SALA DE CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 272 EXTERNA PROCEDIMIENTOS 231697 NR BARBARA SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |KEX GERMANY SH-109 2016-041|AMBULANCIA  |SASE 18 (OAK 221) 235406 NR O oraa |sur
SERVICIO CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 2016-054 FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 235419 NR BARBARA SUR
CONSULTA NARSEION CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B EQ.0154| SONSULT GIA Y 242418 NR DS ST |sur
SERVICIO CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B NR FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 246015 NR BARBARA SUR
CONSULTA CONSULTORIO CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|SONSULT S oR 252073 NR DS ST |sur
SERVICIO CS. SANTA
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NR FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 242459 NR BARBARA SUR
LABORATORIO CS. SANTA
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 17357 ABORA LABORATORIO CLINICO 257001 NR S ST [sur
CONSULTA CS. SANTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A | 560042-M23909690008 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 257792 NR BARBARA SUR
CUNSULCTA CUNSULCTORTO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C Y0024829 CONSULT Gensaaeey 6617 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO FOCAL ADULTO N/R (E:)?.:.\‘ESRU'L_ZA BODEGA MEC 67704 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO FOCAL ADULTO NR[SONSULTA BODEGA MEC 67706 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS 1615 020500000146 (E:)?.:.\‘ESRU'L_ZA BODEGA MEC 71048 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO VICTOR MEDICAL HMB6-15SN NR[SONSULTA BODEGA MEC 71893 201144144 | CS.TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C YO010151 EXTERNA ODONTOLOGICO 101 209757 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909063642| SONSULTA oy (SULTORIO MEDICO 211901 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 100909064503 (E:)?.:.\‘ESRU'L_ZA ?OC;NSULTORIO MEDICO 222101 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO Ny SECA 700 5700091100576/ SoNSULT o o o 222127 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700349111426 EXTERNA ENFERMERIA 226873 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402KWA00963 EXTERNA 102 227716 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00964 EXTERNA 101 227717 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00970 EXTERNA 105 227718 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00978 EXTERNA PUNTO SALUDABLE 227721 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TALLIMETRO HEALTH O METER 402 KLWA 402KWA00999 EXTERNA 106 227723 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000106 EXTERNA POST CONSULTA 228000 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102221737 g)?.I’:‘Es:,b;A ?g]NsULTORK) MEDICO 228172 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 120102153100 EXTERNA ODONTOLOGICO 101 228233 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 120124180500 EXTERNA ODONTOLOGICO 102 228234 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 131106083414 SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 230994 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105211753 EXTERNA POST CONSULTA 230995 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE




CONSULTA

CONSULTORIO

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403242| SONSUCT RO 5 101 231765 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403245( SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 231767 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER LEDD 11441038D| UNIDAD MoVIL | SONSULTORIO | 232238 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 130204155844 UNIDAD MovIL | CONSULTORIO 232256 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
ODONTOLOGICO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO ALP K2 500V 815107|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 232257 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 071119105727 | UNIDAD MOVIL 232258 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
ODONTOLOGICO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 0704234701|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 232259 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL AEON A100C 6LR61/6LF22|UNIDAD MOVIL [ CONSULTORIO MEDICO 232275 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |CHARDER MS 3500 C14021327|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 232900 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
TERMOMETRO INFRARROJO CONSULTA POVASSEEONY
INDUSTRIAL i EXTECH 42510A 150204063 SONSTLT INYECTOLOGIA Y 235278 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |LORD PEDIATRICO 1046150 SONSOLT oS TR 235715 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500054739 SONSELT R MIENTOS 237451 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAXBASIC A | 304133-M17208790044| SONSULT ORI P 237480 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | FROGENT LEDF L1760075F| SONSULT R o 101 237626 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180502020749| SONSULT o o MIENTOS 238756 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180214123608| SONSULTA PUNTO SALUDABLE 238759 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 180503062227 | SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 238761 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 180503061757| SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 238762 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15212| AOURATURIV™ T ABORATORIO CLINICO 238862 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sP 1609242|ASEO CUARTO DE BASURAS 239353 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TOVATeS IDEA, MINDRAY e Fa-99039261| CONSULT L Lon 242384 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 200122113527 | SONSULTA Coy ISULTORIO MEDICO 242452 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 200122133259 ConoULTA CONSULTORIOMEDTCT 242453 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209105105 SONSUCT P R MIENTOS 242509 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209122455/ SONSULTA CONSULTORIO MEDICO 242510 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106300| SONSELT oS TOR O P 244061 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106264/ UNDAD MOVIL | SONSULTORIO | 244072 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106246 SONSTLTA CONSULTORIO MEDICO 244074 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440105839| SONSUUTA PUNTO SALUDABLE 244077 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605224538 CONOUCTA CONSULTORIO MEDICO 244103 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE3 360250-M21118930096| CONSOLT A 245935 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 21mo5279| SONSOLT o 245951 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO R GMD GMDPX-500D 21M05332| SONSOLT < 245953 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 211Mo5294| SONSELT o 245975 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO R GMD GMDPX-500D 21M05270| SONSOLT < 245976 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 21mos291| SONSELT o 245977 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO R GMD GMDPX-500D 21M05317| SONSOLT o MIENTOS 245978 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 21mos311| SONSOLT N UL LOR 245979 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO SUCCIONADOR cAMI NEW ASKIR 15 149653| CONSULT o R MIENTOS 246372 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195548| CONSULT B MIENTOS 247729 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 210308170208| CONSULTA CONSULTORIO MEDICO 250345 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE

EXTERNA
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CONSULTA

CONSULTORIO MEDICO

BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210812125039 Eyero o 251718 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076775 |y Ternia POST CONSULTA 254595 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO s CONTEC cMs50Q1 21090200434 £y T s RN 254952 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO PEDIATRICO CONTEC CcMs50Q1 21090201282| T A ENFERVERIA 254974 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A N/R|ZEIRATORIY™ 1) ABORATORIO CLINICO 221468 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1495[ONSUL TA SONSULIIRY 238902 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR( G INIGO LABORATORIO CLINICO 201209634 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091627 ?E%g:oeunco DEPOSITO PRINCIPAL 246672 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 NR( G INico LABORATORIO CLINICO 231696 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |MINIPA MT-241 €QoQs9 INYECTOLOGIA Y 235293 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
EXTERNA
VACUNACION
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016027y e o T TS 235392 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-031{UNIDAD MOVIL | oo ot o 235396 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-039 £y e o R N T 235404 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-052 gy e o PROCEDIMIENTOS 235417 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/8 NR[ZSORRTORIO™ | ABORATORIO CLINICO 246012 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | SIN MARCA HTC-2 NR[TINSULTA S TR e ana 252078 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _[KNS! SN094 NR[ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 256550 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05344| e o 08 245992 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO  |WOODPECKER LEDD L21A0176D| Eyrn NS T 255608 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CoNSUCTORTS
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091628 ESTN:F:L';ZA INYECTOLOGIA Y 246671 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814918|UNIDAD MOVIL  [CONSULTORIO MEDICO 245907 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-238 NR|ETERNA PROCEDIMIENTOS 246960 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 190860( £y TN S R EES 246344 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR ?E%le:%unco DEPOSITO PRINCIPAL 244471 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 200501022709 Foroot T S T o 250939 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00150| UNIDAD MOVIL [ o 90 257851 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00189 £y o s 257854 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |KEX GERMANY SH-109 nir| SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 231694 NR CS. TAMASAGRA |OCCIDENTE
FARMACEUTICO
CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO ~ |WOODPECKER B-CURE L2370455BC[EXTRAMURAL | Spene ol 257742 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX IIPRO | 304150-M15803060053 (E:SPESF:’,\"‘;A CONSULTORIO MEDICO 7 246946 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO Rgigﬁi%g{&%r&mo MINDRAY gﬁgﬁ"f’*m D2 0|AMBULANCIA SASE 19 (KQO 896) 246472 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO gég‘ff;;gg‘z PULSO PORTATIL | ¢y 61cEMED MD300C52 221106301645 URGENCIAS SALA ERA 251632 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BRAND 100 uL 0750270 (L:ﬁ‘olsgmmo LABORATORIO CLINICO 14792 NR H.LAROSA  |SUR
LABORATORIO _ |LAVADO Y
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BIOHIT 10uL HUo7290| 1 S ESTERLIZACION PISO 2 205345 NR H.LAROSA  |SUR
EXTERNA CORSURIORIO) 206424 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA G5 200099978|EXTERNA | (50001 05100 204 L
Pt CONSULTORIO "
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |ALP K2 500 C 746696|EXTERNA g\ Proienin 201 212148 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA
CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |ALP K2 500 C 747923|EXTERNA LB R 217591 NR H.LAROSA  |SUR

SEGUNDO PISO




BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008 360101-M19710850098| AMBULANCIA | SASE 19 (KQO 896) 241284 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|EDAN M8 360001-M21119620081 [AMBULANCIA __|SASE 19 (KQO 896) 246384 NR H.LAROSA __|SUR
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA G5 200099971 |EXTERNA o ot 217592 NR H.LAROSA  |SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA G5 200099957 | EXTERNA PRIVER | SO\ SULTORIO MEDICO 217598 NR H.LAROSA  |SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500034567 | EXTERNA PRIMER | S0V SULTORIO MEDICO 221833 NR H.LAROSA  |SUR
PISO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 100909083712 URGENCIAS SALAERA 222108 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1326249| AMBULANGIA | SASE 19 (KQO 896) 246390 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT o v CORSIRTORIO) 222117 NR H.LAROSA  |SUR
ODONTOLOGICO 201 5
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON SECA 700 5700091106581| EXTERNA PRIMER | SONSULTORIO MEDICO 222132 201128883 H.LAROSA  |SUR
TALLIMETRO S 10
e
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETEGTO 8440 N/R|EXTERNA o o1 223990 201200858 H.LAROSA  |SUR
BASCULA MECANICA CON RS = ] CONSULTORIO
BIOMEDICO LGS SECA 700 5700349111428 | EXTERNA TORRE | oo 708 226881 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO D A ECANIGA CON SECA 700 5700206114798 URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO3 | 226882 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BASCLLAMECANICA CON SECA 700 5700349111431|URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO2 | 226887 NR H.LAROSA  |SUR
oo
BIOMEDICO D A ECANIGA CON SECA 700 5700201114107 | EXTERNA PRIMER | S o 01 ORIO MEDICO 226888 201200890 H.LAROSA  |SUR
.
BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON SECA 700 5700206114799| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 226896 NR H.LAROSA  |SUR
TALLIMETRO o 10,
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VST-AM2 20210300357| AMBULANCIA  |SASE 19 (KQO 896) 246391 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VSC-101 1625039 AMBULANGIA | SASE 19 (KQO 896) 246392 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR FOLEE H-003C 201015704030068| AMBULANCIA  |SASE 19 (KQO 896) 246393 NR H.LAROSA  [SUR
BASCULA MECANICA CON v CONSULTORIO
BIOMEDICO e HEALTH O METER 402KLWA s02wpotts1|ExTerRNA  [SRSELTONO 227738 NR H.LAROSA  |SUR
BASCULA MECANICA CON ivdSvl CONSULTORIO
BIOMEDICO Ny HEALTH O METER 402 KLWA sozwaotte7|ExTERNA  [SDRSUETORD s 227740 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDIPUMP THOMAS  |1630 GL 051400009263( AT ENTION PEL | 4 e PARTOS 232013 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124172829| URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO2 | 228181 NR H.LAROSA  [SUR
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN 7670-01 120102221314 | EXTERNA PRIVER | SONSULTORIO MEDICO 228187 NR H.LAROSA  |SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120124063053| EXTERNA PRIVER | 501 SULTORIO MEDICO 228188 NR H.LAROSA  [SUR
PISO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 120109102040| URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO1 | 228237 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN 7670-01 120124171327| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 228238 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 767001 120109105056 URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO2 | 228239 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN 7670-01 120124123316| URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO3 | 228240 NR H.LAROSA  |SUR
o
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 7670-01 120124123726 | EXTERNA PRIMER | S0 /UL TORIO MEDICO 228247 NR H.LAROSA  [SUR
SSRooTTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN 7670-01 120109104543| EXTERNA PRIVER [ 50 ‘UL TORIO MEDICO 228249 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 7670-01 120124065945 | EXTERNA PRIVER | SO/ SULTORIO MEDICO 228250 NR H.LAROSA  |SUR
PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN 7670-01 120111181504 EXTERNA PRIVER | S0 \SULTORIO MEDICO 228251 NR H.LAROSA  |SUR
PISO
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D6 DG4C012361| A ENCONPEL  1sal 4 DE PARTOS 232784 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R[ATENVIVVDEL T TES TAVION UE 241242 NR H.LAROSA  [SUR
ATENCION DEL | ESTACION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[ATENS N 241243 NR H.LAROSA  |SUR
ATENCIONDEL | ESTACION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR|ATEN N 241244 NR H.LAROSA  |SUR
ATENCION DEL | ESTACION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR| AN ANy 241245 NR H.LAROSA  |SUR
L
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131025163753 O A CHERCY 230971 NR H.LAROSA  |SUR

EXTERNA PRIMER
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ESTACION DE

BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131115150532 URGENCIAS ENFERMERIA 231004 NR H. LA ROSA SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106063201 URGENCIAS SALA ERA 231009 NR H. LA ROSA SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131105221651 E;+‘E;§Aﬂ CONSULTORIO 231013 NR H. LA ROSA SUR
EXTERNA . |ODONTOLOGICO 202 -
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 131105212114| EXTERNA CONSURIORIO) 231014 NR H.LAROSA  [SUR
Arimina nian ODONTOLOGICO 201 g
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 131106183723| EXTERNA 231015 NR H. LA ROSA SUR
ODONTOLOGICO 204
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 'WF1403337|EXTERNA gﬁ’;::,\;;gﬂgoz 231774 NR H. LA ROSA SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403338EXTERNA SSFNES:’\I;IECR)E\lCSO'] 231775 NR H. LA ROSA SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 'WF1403342| EXTERNA gggzﬁé{%@%o 201 231776 NR H. LA ROSA SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403344 [ EXTERNA 231777 NR H. LA ROSA SUR
ODONTOLOGICO 202
SEGUNDO PISO
BIOMEDICO INCUBADORA NEONATAL ADVANCED A3158 GAP074929 é;i’;‘_gION DEL SALA DE PARTOS 241358 NR H. LA ROSA SUR
ATENCIONDEL  |ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100016 PARTO ENFERMERIA 242534 NR H. LA ROSA SUR
ATENCIONDEL  |ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100020 PARTO ENFERMERIA 242535 NR H. LA ROSA SUR
ATENCIONDEL  |ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100021 PARTO ENFERMERIA 242536 NR H. LA ROSA SUR
ATENCIONDEL  |ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100044 PARTO ENFERMERIA 242541 NR H. LA ROSA SUR
ATENCIONDEL  |ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100079 PARTO ENFERMERIA 242544 NR H. LA ROSA SUR
CONSULTE CONSULTORIO
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 844020141143 EXTERNA 232790 NR H. LA ROSA SUR
ENFERMERIA 202
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL BOECO BLC 3000 N/R éﬁﬁ\ﬁggTORlo TOMA DE MUESTRAS 232884 NR H.LAROSA SUR
LABORATORIO | SALA DE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (100 a 1000) uL JL535237 CLINICO PROCEDIMIENTOS 232886 NR H.LAROSA SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141201173255(URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 232897 NR H.LAROSA SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141127160605 URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 1 232899 NR H.LAROSA SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VTS-305 2019050069 é;i’.}‘.gION DEL SALA DE PARTOS 242596 NR H.LAROSA SUR
CONSULTA
BASCULA MECANICA CON CONSULTORIO
BIOMEDICO TALLIMETRO SECA 700 5700361130573| EXTERNA ODONTOLOGICO 204 233898 NR H.LAROSA SUR
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BASCULA MECANICA CON CONSULTORIO
BIOMEDICO e SECA 700 5700163140580/ EXTERNAPISO | G5/ Gt 233899 NR H.LAROSA  [SUR
CONSUEA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 141104202385 (EXTERNA PISO 234429 NR H.LA ROSA SUR
el PSICOLOGIA
vihiiial CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN 7670-01 141126042005 EXTERNA PISO PSICOLOGIA 234442 NR H.LA ROSA SUR
ATENCION DEL
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VTS-305 2019050404 PARTO SALA DE PARTOS 242597 NR H. LA ROSA SUR
ATENCION DEL ESTACION DE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |EDAN M8 360001-M20421930007 PARTO ENFERMERIA 244170 NR H.LA ROSA SUR
ATENCION DEL
BIOMEDICO LAMPARA DE CALOR RADIANTE |NINGBO DAVID HKN-9010 22AIAZ08005 PARTO SALA DE PARTOS 244530 NR H. LA ROSA SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ATENCION DEL ESTACION DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05351 PARTO ENFERMERIA 245990 NR H.LA ROSA SUR
ATENCION DEL
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN R-501 124264 PARTO SALA DE PARTOS 246880 NR H. LA ROSA SUR
S
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066853 EXTERNA PRIMER 1COONSULTORIO MEDICO 237422 NR H.LA ROSA SUR
Eoficvem CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066859 E{IERNA PISO COLPOSCOPIAS 237423 NR H. LA ROSA SUR
TERMOMETRO INFRARROJO SERVICIO
INDUSTRIAL it INFRARED DT8530 150031537( PR VIS0 |DEPOSITO PRINGIPAL 237568 NR H.LAROSA  |SUR




BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066864| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 237426 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500054750 URGENCIAS CONSULTORIOMEDICO1 | 237452 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195432 | ATENCIONBEL | 4 pE PARTOS 247722 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (10.2100) uL mLos2760| HOSPITALIZACION| agTacioNES 238887 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195433|ATENCIONDEL 5,  pE pARTOS 247723 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180816212959 L 5208 239776 NR H.LAROSA  |SUR
=
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELGH ALLYN DS44-09 170626101027 SONSULTORIO MEDICO 239781 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL I ERVE TRUINPRARROIT ™ 1B sIDE GM320 NO REGISTRA| B IRA DEPOSITO PRINCIPAL 240122 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO LAMPARA DE CALOR RADIANTE |FANEM 2051 SAC18039[ A1 ENVVONUEE A A DE PARTOS 201140786 NR H.LAROSA  [SUR
e
BIOMEDICO BASCHLA MECANICA CON HEALTH O METER 402KL 4020151117|EXTERNA PISO | CONSULTORIO MEDICO 240046 NR H.LAROSA  |SUR
S
BIOMEDICO X METRO DE PULSO PORTATIL | gy GMDPX-500D 21IM06195|EXTERNA Piso | CONSULTORIO MEDICO 245945 NR H.LAROSA  |SUR
R
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il M11801110035 EXTERNA PRIMER [ 7o U1 ORIO MEDICO 223918 NR H.LAROSA  |SUR
332084-M11B00890013| SO ooT T CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |EDAN M80 3| ExTERNA PRIVER [ SONS U TORO P 227746 NR H.LAROSA  |SUR
-
BIOMEDICO ECOGRAFO MINDRAY DC-40 CT7-02001536| EXTERNA PRIMER | S0 S UL TORIO MEDICO 244897 NR H.LAROSA  |SUR
S5
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I 560042-M21B13520021 | EXTERNA PRIMER | S0 > U-TORIO MEDICO 251627 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL SORooTT CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO XM TRO CONTEC cMs50Q1 21090201269| EXTERNA PRIMER | CONSUTOTD B 254969 NR H.LAROSA  |SUR
S5%oe
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | gy GMDPX-500D 211M12684|EXTERNA PRIMER | S5 U TORIO MEDICO 255037 NR H.LAROSA  |SUR
.
BIOMEDICO OXIME RO DE PULSO PORTATIL Gyp GMDPX-500D 21IM12685| EXTERNA PRIMER | S0 S UL TORIO MEDICO 255038 NR H.LAROSA  |SUR
S5 %o
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 211M12688|EXTERNA PRIMER | S0V TORIO MEDICO 255039 NR H.LAROSA  |SUR
.
BIOMEDICO OXIME RO DE PULSO PORTATIL gyp GMDPX-500D 21IM12694| EXTERNA PRIMER [ CONSULTORIO MEDICO 4 | 255040 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTE CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 MS0173| EXTERNA 233743 NR H.LAROSA  |SUR
ODONTOLOGICO 203
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | MILLENIUM SAAB KY-L033 20160110180 EXTERNA 235354 NR H.LAROSA  |SUR
ODONTOLOGICO 201
SEGUNDO PISO
v CONSULTORIO
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDIPUMP THOMAS ~ |1630 GL 021600012393 EXTERNA Lo 5 202 236865 NR H.LAROSA  |SUR
FUUPODERATOS X £ RATOS X
BIOMEDICO EUUFUTE CARESTREAM C52200 EKYP002| S UNSUCT RRTUS AT 237645 NR H.LAROSA _|SUR
CONSURTE CONSULTORIO
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-59006645| EXTERNA 246398 NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA 201
SEGUNDO PISO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL v CONSULTORIO
BIOMEDICO N T CONTEC CMS50Q1 21000201277 ExteRNA | EORERUTOR 254972 NR H.LAROSA  |SUR
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 A DIRECCION OFICINA
BIOMEDICO AT MINDRAY e Fa-99030280|ExTERNA  [FRECEON BT 242394 NR H.LAROSA  [SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL vl CONSULTORIO
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500E 211M85122| EXTERNA TORRE | JonS TR 251532 NR H.LAROSA  [SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTORIO
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500E 21IM85126 N 251533 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION |ESTACION DE
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDIPUMP THOMAS  |1630 GL 051400009270| HOSFITALIZACION | ESTACION DE 232020 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s giraciongs 241260 NR H.LAROSA  |SUR
CUARTO PISO
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPIALIZACION | HaBITAGIONES 241261 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR| RO A LZACION | HaBITACIONES 241262 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM IR IO | LA O o 241263 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s graciones 241264 NR H.LAROSA  |SUR
CUARTO PISO
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALIZACION | HaBiTAGIONES 241265 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s graciongs 241266 NR H.LAROSA  |SUR
CUARTO PISO
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s giraciones 241267 NR H.LAROSA  |SUR
CUARTO PISO
BIOMEDICO DOPPLER FETAL SUNRAY SRF618E P0244-03003-M75060| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 251590 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALIZACION | HaBiTAGIONES 241268 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALZACION | HaBITACIONES 241269 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|MOSPITALIZACION| s\ giraciones 241270 NR H.LAROSA  [SUR

CUARTO PISO




HOSPITALIZACION

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR|HOSPTALZACION | HaBITACIONES 241271 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPIALIZACION| aBiTAGIONES 241272 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s graciongs 241273 NR H.LAROSA  |SUR
CUARTO PISO
BIOMEDICO VENTILADOR MECANICO HAMILTON ci 32891|URGENCIAS SALA DE REANIMACION 251110 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS  |1630 GL 51100011413| URGENCIAS SALA ERA 227758 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NIR[HOSPITALZACION HaBITACIONES 241281 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZAGION
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALZACION | HaBITACIONES 241282 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008 360101-M19710850006| 0T TALZACION | ESTACION DE 241283 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION |ESTACION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SKB0O I sk-90607832| HOSFITALZACION | ESTACION DE 241332 NR H.LAROSA  |SUR
ATENCION DEL | ESTACION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 210305004 A 7ENC ANy 250983(1) NR H.LAROSA  |SUR
ATENCION DEL | ESTACION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305005 | A7 N N 250983(2) NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION |ESTAGION DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 190603215505 Homtrrs Pty | et eetrne 241338 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZAGION |ESTAGION DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 190603171085 Foar o s O [T A ON OF 241339 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION |ESTACION DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 190603220125| Hoor o e ON [ ESTACION D 241340 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR|LASORATORIO | peposiTo PRINCIPAL 246687 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION |ESTAGION DE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-96021625 Hoor T A HEACION| ESTACION D 241336 NR H.LAROSA  |SUR
ivdhivel CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190222022708| EXTERNA TORRE | SO0 TR 241342 NR H.LAROSA  [SUR
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 190509133149 EXTERNA 241353 NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA 202
SEGUNDO PISO
HOSPITALIZACION |ESTAGION DE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE3 360250-M19606750013| HOSF TALZACION | ESTACION. DE 241366 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |SECA 354 8354067180987 | URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 241360 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |SECA 354 8354067180980 EXTERNAPIs0 [ SONSULTORIOMEDICO 241362 NR H.LAROSA  |SUR
CERO
BASCULA MECANICA CON ATENCION DEL | ESTACION DE
BIOMEDICO e HEALTH O METER 402KLWA 4020154314 (A1 ENO N 241421 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100024| HOSPTALEZACION | g Taciones 242537 NR H.LAROSA  [SUR
BASCULA MECANICA CON HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO e HEALTH O METER 402KLWA 4020154324 | HOSPITALZACION| ESTACION D 241422 NR H.LAROSA  |SUR
BASCULA MECANICA CON HOSPITALIZACION | ESTACION DE
BIOMEDICO Ny HEALTH O METER 402 KLWA 4020154265 oo r T o IO B A O 241423 NR H.LAROSA  [SUR
v CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA | DETECTO 8440 8400000180511109| EXTERNA Yty 242438 NR H.LAROSA  [SUR
CSORSUE TR
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETEGTO 8440 8400000180511024| EXTERNA PRIMER | SONSULTORIO PRE Y 242439 NR H.LAROSA  [SUR
o POST CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA | DETECTO 8440 8400000180511241| ATENCION DEL 51 2 pE PARTOS 242443 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100040[ TS 1 ALEACIUNT HABITACIONES 242538 NR H.LAROSA _ [SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100043| HOSPTALIZACION| ESTACION DE 242540 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTACION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100077| HOSPTALEZACION | ESTACION D 242543 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY UMEC 10 KN-04066688| HOSFITALIZACION | ESTACION DE 243991 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION| ESTACION DE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT M8000A Mo12E003259| HOSF T/ L ZACION | ESTACION D 246446 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195442| HOSPITALIZACION | ESTACION D 247725 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTACION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305062 | O AL ZACION | ESTAC ON D 250980(2) NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305074| HOSFITAL ZACION | ESTACION DE 250981(1) NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION | ESTACION DE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305075 |0 o IO A O 250981(2) NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION| ESTAGION DE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAXBASIC A | 304021-M12603970132| HOSPTALIZACION | ESTACION DE 228971 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZAGION | ESTACION DE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY IMEC 8 EW-48014347 | HOS DAL EACION | BT A O o 232786 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS 1630 GL 21600012395| ool T ATIZACTONTES TRVIUT DF 236867 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15 LPM N/R[DIST T ALIZACTON T ABITACIONES 241246 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15 LPM N/R[ oo T A A TON  HABITACIONES 241247 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR|HOSPITALZACION | HaBITACIONES 241248 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| \giraciones 241249 NR H.LAROSA  |SUR

TERCER PISO




HOSPITALIZACION

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR|TERGER PIGO. | HABITACIONES 241250 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NiR[HOSPITALZACION | aBiTAGIONES 241251 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15 LPM N/R[DIST T ALIZACTONT ABITACIONES 241252 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15 LPM NR| ISP TTALIZACTONT 4 B TACIONES 241253 NR H.LAROSA _ [SUR

BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |DETECTO 8440 8400000180511328|T0>r [ ALIZACGIUNTES TACIUN U= 242444 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209161845| CONSULTA ~ "™ [CUNSUL TURIU MEDTCT 242514 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR ;‘é’:gg;:;'lzsgc'o" HABITACIONES 241254 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALZACION] aBITACIONES 241255 NR H.LAROSA  |SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s giraciones 241256 NR H.LAROSA  [SUR
TERCER PISO

BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO BOE 9610050 (5-50)ul 081112231 [ ASORATORIO | 10mA DE MUESTRAS 242593 NR H.LAROSA  |SUR

BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO ?&%)951 RIOC(oo8 0F29025[ ARORATORIO | 70MA DE MUESTRAS 242595 NR H.LAROSA  [SUR
CONSULTA CONSULTORIO

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106245 EXTERNA ENFERVERIA 203 244073 NR H.LAROSA  [SUR
SEGUNDO PISO

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR ;‘é’:gg;:;'lzsgc'o" HABITACIONES 241258 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR[HOSPITALZACION] aBITACIONES 241259 NR H.LAROSA  |SUR
vl CONSULTORIO

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605232458| EXTERNA TORRE [ Joon o O 244096 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I SK-90607845 | 1 e | ENEERMER I 241333 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-96021629| Toct b bic " | ENFERMERIA 241335 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 7BOVRF-01100085 | 1 e S | ENFERMERIA 242549 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100086| 1ot e ety |CNECRMERIA 242550 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100087 | o e O | e 242551 NR H.LAROSA  [SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100088| 1ot e O | CN e RMERIA 242552 NR H.LAROSA  [SUR
ATENCION DEL ~ [ESTACION DE

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605233529 50 =) ENFERMERIE 244097 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL NO PRESENTA 200 KG 2030017 |LAVANDERIA LAVANDERIA 244578 NR H.LAROSA _ [SUR
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100090| 1ot ni60 | ENFERMERIA 242553 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M20107740043|Toor TALIZACTONTES TACIVN UE 242556 NR H.LAROSA _ [SUR

BIOMEDICO MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6 P0226-00018-K95006 ] oo T ALIEAVIDNTES TAVIVIN UE 245902 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|BIOLIGHT M8000A MO12E003218[ oo ACZATIONTES TALION U= 246409 NR H.LAROSA _ [SUR

BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195440 TOSTTALIEAVIONTES TAVIVN UE 247724 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M21B13610001 | TooT [ ACEALTUNTES TRV D 251628 NR H.LAROSA  [SUR
LABORATORIO | SALA DE

BIOMEDICO MICROCENTRIFUGA CLAY ADAMS 420591 4450009 '\ o PROCEDIMIENTOS 217605 NR H.LAROSA  [SUR
LABORATORIO  |SALA DE

BIOMEDICO CENTRIFUGA UNICO C8624 M0901026| o' S R EES 218044 NR H.LAROSA  |SUR
LABORATORIO _ |SALA DE

BIOMEDICO AGITADOR DE MAZZINI BOECO 08-20 010108-1110-0304| ooy PROCEDIMIENTOS 227995 NR H.LAROSA  [SUR
LABORATORIO

BIOMEDICO CENTRIFUGA EPPENDORF 5702 5702E0939458| o' Nico TOMA DE MUESTRAS 238948 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO MCO LIFE sT13 NR|AMBULANCIA SASE 19 (KQO 896) 246389 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |PRESTIGE HS-20C 336797| AMBULANCIA SASE 19 (KQO 896) 246387 NR H.LAROSA  |SUR

BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS 1630 GL 051100011348| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 227759 NR H.LAROSA _ |[SUR

SALA DE

BIOMEDICO ELECTROCAUTERIO BOVIE A 940 AA3311029|URGENCIAS eI EGS 228133 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008 316036-M14201320013| URGENCIAS SALA ERA 230889 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036 M14203890040| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 230895 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX II 304133-M13B04660101| URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO 3 230897 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 029780|URGENCIAS SALA ERA 230951 NR H.LAROSA  [SUR

BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS 1630 GL 051400009264| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 232014 NR H.LAROSA  |SUR

BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D6 DG-4C012360| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 232783 NR H.LAROSA  [SUR




BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 51000780| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 235711 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS  [1630 GL 021600012388| URGENCIAS SAEADE 236860 NR H.LAROSA  |SUR
PROCEDIMIENTOS :
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE3 360250-M19201810034| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 239967 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM 18012354| URGENCIAS N 241274 NR H.LAROSA  |SUR
AN CONSULTORIO
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490027989|EXTERNA TORRE | 0N oL TOF 250079 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100045| URGENCIAS NS 242542 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 878 10000000534119[ YINOUL TA SUNSUL TRV 251391 NR H.LAROSA  |[SUR
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (5A50) Ul Cs67669|hnor A 10RO |SECRETARIA 251401 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100080| URGENCIAS ESTAVIONUE 242545 NR H.LAROSA  |[SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100081| URGENCIAS AN 242546 NR H.LAROSA  [SUR
CABURATURIO
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (100 a 1000) uL QG458423| TOORA TOMA DE MUESTRAS 251588 NR H.LAROSA _|SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100083| URGENCIAS N 242547 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-01100084| URGENCIAS AN 242548 NR H.LAROSA  |SUR
o
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN DS44-09 210805033448 EXTERNA e oma bE 251725 NR H.LAROSA  |SUR
BRSUER
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500078078| EXTERNA PRIMER | PUNTO SALUDABLE 254591 NR H.LAROSA  |SUR
S5 %o
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500078079 EXTERNA TORRE | Jon~ LTORI0 254592 NR H.LAROSA  |SUR
SOt T CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076901 EXTERNA PRIMER | SO0 T GoNauLT A 254601 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO SUCCIONADOR CcAMI NEW ASKIR 15 149649 URGENCIAS SALAERA 246368 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~|BIOLIGHT M8000A M012E003240| URGENCIAS A 246430 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT M8000A MO12E003241| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246431 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |BIOLIGHT M8000A M012E003242| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 246432 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT M8000A M012E003210| URGENCIAS DEPOSITO PRINCIPAL 246401 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300068 URGENCIAS OBSERVACION 246712 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300514 URGENCIAS OBSERVACION 246713 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300062| URGENCIAS ESTAVIUN UE 246715 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 061116151462| EXTERNA CORSIAIORIO) 201200767 NR H.LAROSA  |SUR
EXTERNA . |oDONTOLOGICO 201 :
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1301243| URGENCIAS i 246716 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300046 URGENCIAS AN o 246720 NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1347316| URGENCIAS ESTACION DE 250045 NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1347650 URGENCIAS N 250046 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY UMEC 10 KN-14102824| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 250701 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305036 URGENCIAS ESTACloNDE 250970(1) NR H.LAROSA  [SUR
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305073 URGENCIAS ESTACloNDE 250070(2) NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305025 URGENCIAS ESIACIONIDE 250071(1) NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305026| URGENCIAS ESTACION DE 250971(2) NR H. LA ROSA SUR
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305034 URGENCIAS ESTACIONDE 250072(1) NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305035 URGENCIAS ESTACION DE 250972(2) NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL T MOMETRO INFRARROJO | qycom JXB-182 M00160603315| EXTERNA PRIMER |INYECTOLOGIA Y 238775 NR H.LAROSA  |SUR
PISO VACUNACION




CUNSULTA

CUNSULTORNTT

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [JTW HTC2 17108026 EXTERNA PRIMER | INYECTOLOGIA Y 237622 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NA|ATENCIONDEL 5| 4 DE PARTOS 240087 NR H.LAROSA  [SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NIR[LABORATORIO || ABORATORIO CLINICO 211975 NR H.LAROSA  [SUR
LABORATORIO | SALA DE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NIR[cABORA o MIENTOS 221473 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E 2016-057| >RV [DEPOSITO PRINCIPAL 235422 NR H.LAROSA  |[SUR
CONSULTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [KEX GERMANY SH-109 N/R|EXTERNA PRIMER | SONSULTORIO PRE Y 231703 NR H.LAROSA  [SUR
e POST CONSULTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [MINIPA MT-241 TEH459| URGENCIAS SALAERA 235316 NR H.LAROSA  |SUR
ESTAGION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL [KEX GERMANY SH-109 2016-030| URGENCIAS ANy 235395 NR H.LAROSA  [SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 2016-032| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 235397 NR H.LAROSA  |SUR
CONSUES CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | KEX GERMANY SH-109 2016-050| EXTERNA 235415 NR H.LAROSA  |SUR
ODONTOLOGICO 202
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |NO PRESENTA HTC-2A N/R|ALMACEN DEPOSITO PRINCIPAL 240023 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [JTW HTC-2 17108019|ESTERILIZACION |CENTRAL DE 237620 NR H.LAROSA  |SUR
ESTERILIZACION g
ATENCION DEL
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 £q-0182|ATEN SALA DE PARTOS 238895 NR H.LAROSA  |SUR
ESTACION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NO REGISTRA|URGENCIAS N 241320 NR H.LAROSA  |SUR
LABORATORIO  |TOMA DE MUESTRAS
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NO REGISTRA| ABORA b ivdl 241321 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION |ESTAGION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NO REGISTRA| 10 PITALIZACION | ESTACION DF 241322 NR H.LAROSA  |SUR
SALA DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NO REGISTRA|URGENCIAS O MENTOS 241324 NR H.LAROSA  |SUR
HOSPITALIZACION |ESTACION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B NR | A CION B Ao o 242413 NR H.LAROSA  [SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 n/R| SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 231702 NR H.LAROSA  |SUR
: FARMACEUTICO .
ATENCIONDEL | ESTACION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 241536 | ATEN Ao o 251536 NR H.LAROSA  [SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [MINIPA MT-241 TEHase| SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 235314 NR H.LAROSA  |SUR
- FARMACEUTICO .
CONSHCTE CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 241542| EXTERNA 251542 NR H.LAROSA  [SUR
ODONTOLOGICO 201
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241543| EXTERNA 251543 NR H.LAROSA  |SUR
ODONTOLOGICO 203
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |KEX GERMANY SH-109 2016043 SERVICIO DEPOSITO PRINCIPAL 235408 NR H.LAROSA  [SUR
: ~"°|FARMACEUTICO :
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NR|AMBULANCIA  [SASE 19 (KQO 896) 246017 NR H.LAROSA  |SUR
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|ABORATORIO | roMA DE MUESTRAS 252076 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KNS SN094 NR|EXTERNA Lo 5 208 255549 NR H.LAROSA  |SUR
SEGUNDO PISO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 N [ SEREIO DEPOSITO PRINCIPAL 237643 NR H.LAROSA  |SUR
a FARMACEUTICO :
CONSULTA
BIOMEDICO MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M21A09490019 | EXTERNA o o1 251629 NR H.LAROSA  |SUR
SEGUNDO PISO
CONSUCTE CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER RTALEDB 118600488 | EXTERNA 230874 NR H.LAROSA  [SUR
ODONTOLOGICO 202
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER B-CURE L1980816BC| EXTERNA oL oRS 5 208 242308 NR H.LAROSA  |SUR

SEGUNDO PISO




ESTACION DE

BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305032| URGENCIAS s 250973(1) NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305033| URGENCIAS ESTACION DE 250973(2) NR H.LAROSA  |SUR
ENFERMERIA
CONSULTA
BIOMEDICO R el CMOTGENED MD300C52 221356300991 | EXTERNA O A CHERCY 257825 NR H.LAROSA  |SUR
PEDIATRICO 301
TERCER PISO
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £ TERNA SALUD 257371 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|ExTERNA ST 257372 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA SALUD 257373 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 R et S 257374 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[TINSULTA ENUTUS BASILUS UE 257385 NR H.LAROSA  |[SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 R et S 257386 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| X TERNA SALUD 257397 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 PR et SR 257398 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[TINSULTA EWUTUS BASILUS UE 257399 NR H.LAROSA  |[SUR
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[SONSULTA EIOTPOS BASICOS DE 257400 NR H.LAROSA _ [SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|E TERNA SALUD 257401 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103162939 £y T SIS 257415 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103153317 Cy T epa SALUD 257416 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103155047 | ConoULTA EIOTPOS BASICOS DE 257417 NR H.LAROSA _ [SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231102123348 Cy Terna SALUD 257418 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103152519 Zyero S 257429 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103155459[ Tor UL TR CUUTTUS BASILUS UE 257430 NR H.LAROSA _ |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103165958 £yt SR 257441 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108173439 £y T SALUD 257442 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103172828y T SR 257443 NR H.LAROSA  |SUR
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108170838 Ly T A SALUD 257445 NR H.LAROSA  |SUR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103170359 SONSULTA LS BASICOS E 257446 NR H.LAROSA  [SUR
UXMETRU DE PULSUFPORTATIC CONSULTA EQUIFUS BASTCUS UE
BIOMEDICO URWETT GMD GMDPX-500D 231006105]ConoUC T EuoTe 257549 NR H.LAROSA _ [SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006168 | Crerna SR 257550 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231006116 | C e rna SALUD 257551 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006163 | £y TerNA S 257552 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231006138 | £y e rNa SALUD 257563 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006183 | Cyrerna Sl 257564 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231008174 Cyorernia SALUD 257575 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006199 | yerernia Sl 257576 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231006196 CyTernA SALUD 257577 NR H.LAROSA  |SUR
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e TiE GMD GMDPX-500D 231006157 Eyrennia ST 257578 NR H.LAROSA  |SUR




OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231006123 EXTERNA SALUD 257579 NR H.LAROSA SUR
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR|EXTERNA PRIMER |INYECTOLOGIA Y 246689 NR H.LAROSA SUR
PISO VACUNACION
LABORATORIO
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA DLAB NO REGISTRA YL17E0006739 CLINICO AREA TECNICA 239570 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (5a50)uL JA486214 I&?ﬁ\ﬁgg"’omo AREA TECNICA 232888 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (20 2 200) uL JG512568 éﬁﬁ\ﬁggTORlO AREA TECNICA 232889 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO AGITADOR DE MAZZINI BOECO 08-20 1010820010064 I&?ﬁ\ﬁgg"’omo AREA TECNICA 250554 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO BOE 9610050 (5-50)UI QG459106 CLINICO AREA TECNICA 251402 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO PREPARACION DE
BIOMEDICO CENTRIFUGA UNICO C8624 DP2011229 CLINICO MUESTRAS 250544 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION [ESTACION DE
BIOMEDICO MONITOR FETAL EDAN F3 330060M11801050008 SEGUNDO PISO ENFERMERIA 223948 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (100 a 1000) uL JL535208 Iéﬁﬁﬁgg.romo AREA TECNICA 232887 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/B 241551 CLINICO AREA TECNICA 251551 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/B 241552 CLINICO MICROSCOPIA 251552 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR CLINICO MICROBIOLOGIA 246365 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR Iéﬁﬁﬁgg.romo MICROBIOLOGIA 246683 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BIOHIT (20 A 200) uL 8070498 éﬁﬁ\:}lggTORIO AREA TECNICA 216818 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO @AEIRODIE UL FeIRATL GMD GMDPX-500E 21IM85094 | EXTERNA PRIMER | PLANIFICACION FAMILIAR 251530 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO
PISO B 112
CONSULTA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500E 21IM85098| EXTERNA PRIMER | TOMA DE CITOLOGIAS 251531 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 131106091723| EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 3 230968 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL KERN MPD 250K100 WF1403348 EXTERNA PRIMER gg:fgg;omo SALUD 231781 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOA
CONSULTA
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO MINDRAY PM-50 AY-51142523(EXTERNA PRIMER CONAULTEIRD FRE Y 232896 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A POST CONSULTA
CONSULTA CONSULTORIO
INDUSTRIAL ;I;\]E[')RL’J\AS?I:EAT_RO INFRARROJO EXTECH 42510A 150204070| EXTERNA PRIMER [INYECTOLOGIA Y 235279 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOA VACUNACION
CONSULTA SALA DE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO IOXYGEN 106RM 14H0067 | EXTERNA PRIMER 235369 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B PROCEDIMIENTOS
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500054717|EXTERNA PRIMER CONSULTORIO POST 237449 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B CONSULTA MATERNAS
TERMOMETRO INFRARROJO SERVICIO
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INFRARED DT8530 150031529 FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 237566 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 180418120847 |EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 7 238763 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO PISO
LABORATORIO PREPARACION DE
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15210 CLINICO MUESTRAS 238861 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 360250-M18611230004 | EXTERNA PRIMER | ATENCION DOMICILIARIA 238865 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE JCM 0OCS-sP 16092223| ASEO CUARTO DE BASURAS 239357 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 560054-M18C14770031|EXTERNA PRIMER [PLANIFICACION FAMILIAR 240038 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

PISOB

112




CONSULTA

BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 36101-M18808820038 | EXTERNA PRIMER CONSULTORIO POST 240112 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
EXTER CONSULTA MATERNAS
TERMOMETRO INFRARROJO LABORATORIO
INDUSTRIAL INDUSTRIAL B SIDE GM320 NO REGISTRA CLINICO TOMA DE MUESTRAS 240123 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR EXTERNO MINDRAY BENEHEART D1 FQ-99039286 | EXTERNA PRIMER | PLANIFICACION FAMILIAR 242392 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
AUTOMATICO (DEA) PUBLIC EXTER e
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440105872|EXTERNA PRIMER 244067 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTER ODONTOLOGICO 101
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL DETECTO SLIM PRO S000000180814529| EXTERNA PRIMER [ ATENCION DOMICILIARIA 245911 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM05280 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 2 245991 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201004173748| EXTERNA PRIMER CONSULTORIO DE 246008 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTER ENFERMERIA
CONSULTA TOMA DE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-59006644 | EXTERNA PRIMER | ELECTROCARDIOGRAMA 246397 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B S
e S TATE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |BIOLIGHT MB8000A MO012E003225 E‘)Sl;EENA PRIMER PROCEDIMIENTOS 246416 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
LABORATORIO PREPARACION DE
BIOMEDICO CENTRIFUGA HERMLE 2206 601950063 2ORA PR 246489 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-501 123184|EXTERNA PRIMER 246863 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B PROCEDIMIENTOS
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190716191229 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 246884 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
204
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190509131348| EXTERNA 246885 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
202
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190700093717 | EXTERNA PRIMER | S0 246886 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190709093827 | EXTERNA PRIVER | 50 246887 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190709092229 | EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 246888 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
203
SEGUNDO PISO
CONSULTA SALADE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190709100058| EXTERNA PRIMER 246889 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B PROCEDIMIENTOS
SR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELGH ALLYN DS44-09 190509152817 | EX CONSULTORIO PRE Y 246890 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EX . |PosT consuLTA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190716193628 EXTERNA PRIMER ggﬁfgg;ORlo Sl 246891 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190716223247 | EXTERNA PRIMER ?OC;NSULTORIO MEDICO 246893 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190509132059 EXTERNA PRIMER ?%NSULTORIO LERISE) 246894 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO B
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190509151048 EXTERNA PRIMER CONSULTORIO PRE Y 246895 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
YA POST CONSULTA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190709092938 EXTERNA PRIMER 1C0NSULTORIO LERIE 246896 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO B
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190509131039 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 246897 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
205
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190509151449 EXTERNA CONEILITCROKEDIED 246898 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
206
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190709085847 [ EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 246899 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
201
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190716223057 | EXTERNA PRIMER | PLANIFICACION FAMILIAR 246900 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B 112
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 190709092228 EXTERNA PRIMER 246901 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A ODONTOLOGICO 101
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 1905091533107| EXTERNA PRIMER | CRECIMIENTO Y 246902 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOB DESARROLLO 111
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 190709094057 | EXTERNA PRIMER 246903 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

PISOA

ODONTOLOGICO 101




CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528001709| EXTERNA PRIMER FI:OOSNSULTORK) MEDICO 246904 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190622011037 | EXTERNA (Z:OC?INSULTORK) MEDICO 246905 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190622001609| EXTERNA PRIMER gggfﬁ'.lc_;[%zllcéo 101 246906 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190622001438| EXTERNA PRIMER ?&NSULTOR|O MEDICO 246907 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190626073137 | EXTERNA PRIMER gglb/?:[E)EIMIENTOS 246908 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528001718 EXTERNA PRIMER (’\:‘\’S.’I\.‘Rslgll_ggf:g 246910 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190622002319|EXTERNA PRIMER |CRECIMIENTO Y 246912 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B DESARROLLO 111
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621223437 EXTERNA PRIMER gggzﬁg{%@go 101 246913 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528000648 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 246915 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
206
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621221719 EXTERNA POST CONSULTA 246916 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
oo
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621234419|EXTERNA PRIMER ggxfli”o:erRlo SALUD 246917 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 190621222149 EXTERNA PRIMER | S SULTORIO MEDICO 246918 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOB
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621192849 EXTERNA CONSULIORO PREY 246919 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 190621220757 | EXTERNA PRIMER | S0 S UL TORIO MEDICO 246920 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621221137 |EXTERNA PRIMER | S SULTORIO MEDICO 246922 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
S L-N orTTOTO T
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190528004918| EXTERNA PRIMER [ PLANIFICACION FAMILIAR | 246923 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SN e
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190702183207 [EXTERNA (ZDOOZNSULTORIO LERISE) 246925 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CoRSUETR =S
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190621235338 EXTERNA PRIMER | TOMA DE CITOLOGIAS 246928 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER RTALED.B L1931345B|EXTERNA PRIMER ggﬁfgg;ORlo SALUD 246941 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
e
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER RTALED.B L1931306B|EXTERNA PRIMER gggz#b{%ﬁlgo 101 246942 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SSRsoTTA
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER RTALEDB 119313268| EXTERNA PRIVER | SONSUETORIO 246943 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 560054-M18910460021 EXTERNA PRIMER ?&NSULTORIO MEDICO 246944 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CONSULTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 304150-M15803060051 EXTERNA PRIMER ?%NSULTOR|O LERISE) 246945 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO B
et
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il PRO 304150-M15803060054 [ EXTERNA (Z:ONSULTORIO MEDICO 246947 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 553 KL 5530021072| EXTERNA PRIMER ?ONSULTORIO MEDICO 247049 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO B
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 553 KL 5530020380 EXTERNA PRIMER gg:::é%ﬁ?(g 247051 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
PISO A
S R
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 553 KL 5530020480| EXTERNA PRIMER |CRECIMIENTO Y/ 247055 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SR N
BIOMEDICO _?:fﬁ,b‘llé/:,'gAOECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009795|EXTERNA gONSULTORIO MEDICO 247060 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SERGTE AR
BIOMEDICO ?:fﬁ;é{\ryOECAN|CA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009752 EXTERNA gONSULTORIO MEDICO 247061 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SERETERas
BIOMEDICO _?:fﬁ,b‘llé/:,'gAOECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009748 EXTERNA PRIMER ?ONSULTORIO MEDICO 247062 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009725| EXTERNA PRIMER CONSULTORIO MEDICO 247063 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
TALLIMETRO PISO A 103
LS
BIOMEDICO {B-:fﬁ’\ljé{\réﬂOECAN|CA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009744 | EXTERNA PRIMER ::ONSULTORIO MEDICO 247065 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO RS SRR EE HEALTH O METER 450 KL 4500009745| EXTERNA PRIMER | SONSULTORIO MEDICO 247066 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

TALLIMETRO

PISOB




CONSULTA

BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009747 | EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 247067 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
TALLIMETRO 206
SEGUNDO PISO
SRR CoRSTTTORTT
BIOMEDICO .;B.:flj’\ljlléerngANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009807 [EXTERNA PRIMER |CRECIMIENTO Y 247068 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO HEALTH O METER 450 KL 4500009741 EXTERNA 247069 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TALLIMETRO 202
SEGUNDO PISO
BASCULA MECANICA CON CENEILE CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO HEALTH O METER 450 KL 4500009806 EXTERNA 247070 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TALLIMETRO 203
SEGUNDO PISO
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009814| EXTERNA PRIMER | PLANIFICACION FAMILIAR | 247071 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TALLIMETRO PISO B 112
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO S HEALTH O METER 450 KL 4500003843 EXTERNA PRMER | (0 cion 107 247072 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO HEALTH O METER 450 KL 4500009882| EXTERNA 247073 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TALLIMETRO 205
SEGUNDO PISO
e
BIOMEDICO O A MECANICA CON HEALTH O METER 450 KL 4500009817 EXTERNA PRIMER | ) U TORIO MEDICO 247075 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
S5
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M19807720083 | EXTERNA PRIMER CONSULTORIO PRE Y 247077 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
..... POST CONSULTA
BASCULA MECANICA CON CONSULTA
BIOMEDICO HEALTH O METER 402KL 4020153668 EXTERNA PRIMER | TOMA DE CITOLOGIAS 247913 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TALLIMETRO PISO A
T
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490027979 EXTERNA PRIMER | PRE CONSULTA RIAS 250078 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO /C:I)J(:_’;III_E'ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500E 21IM85080 | EXTERNA PRIMER [ ATENCION DOMICILIARIA 251528 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO GMD GMDPX-500E 21IM85084 | EXTERNA PRIMER 251529 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO EXTeR ENFERMERIA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C SN200415154459 tg_::‘f:t:ﬁ\ CONSULTORIO MEDICO 7 251594 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C SN200415162448| EXTERNA PRIMER |PUNTO SALUDABLE 251595 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOA
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C SN200418035018| EXTERNA O CRIGHERICO 251596 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
204
SEGUNDO PISO
BASCULA MECANICA CON CONSULTA CONSULTORIO PRE Y
BIOMEDICO LGS HEALTH O METER 450 KL 450005742 | EXTERNA PRIMER G0 oyl T 247064 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076913 O e OFICINATECNOLOGOPY| 554600 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA CONSULTORIO DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076955 EXTERNA PRIMER 254604 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B ENFERMERIA
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076768| EXTERNA PRIMER | PUNTO SALUDABLE 254605 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISOA
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500078059| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO MEDICO 7 | 254606 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ColElLI CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO GMD GMDPX-500D 21IM12698| EXTERNA PRIMER 255041 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO PISO A 103
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO GMD GMDPX-500D 21IM12700| EXTERNA PRIMER 255042 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO PISO A !
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ColElLI CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO GMD GMDPX-500D 21IM12702| EXTERNA PRIMER 255043 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO PISO A l
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 200605221658| EXTERNO CONSULTORIO MEDICO 3 244099 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SEGUNDO PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 553 KL 5530020487 | EXTERNA PRIMER CONSULTORIO PRE Y 247045 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
EXTER POST CONSULTA
EQUIPO DE RAYOS X CMP 200 -
BIOMEDICO CONVENCIONAL CPICANADA VZW2556RB4-27 CPD34458J19|IMAGENOLOGIA SALA DE RAYOS X 246517 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONEILI CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM12707 [ EXTERNA 201 255044 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SEGUNDO PISO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 21IM12716 | EXTERNA 203 255046 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
SEGUNDO PISO
Sl
BIOMEDICO SSME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM12719[EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 255047 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA CONSULTORIO MEDICO
BIOMEDICO GMD GMDPX-500D 21IM12724|EXTERNA 255048 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
ADULTO 205
SEGUNDO PISO
BIOMEDICO DR IE TRUDE PULSUTFORTATIE [ gvp GMDPX-500D 21IM12726[YonSOL TR CONSUL TURIOMEDTCT 255049 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

AN TA

Evroona




CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180501113627 [EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 6 238758 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO PISO

BIOMEDICO YAME TRUUE PULSUFURTATIE [gyp GMDPX-500E 21IM85070[ YUNSULTA CONSULTORIO MEDICO 7 251527 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA

BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | conTeC CcMs50Q1 21090201260| EXTERNA PRIMER |PRE CONSULTA RIAS 254967 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO B

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300508| HOST T ALZACION| aB TAGIONES 246727 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300539| SOST NALZACION agiTaciones 246728 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1301092| Toor 1T ALIZRCTINT | ABITACIONES 246729 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300518 gggmégﬁgc')o“ HABITACIONES 246730 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300053| SOST IALZACION agiTacionEs 246731 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300047 | OST TALIZAGTINT L ABITACIONES 246732 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300057 | OST RALZACION agiTacioNES 246733 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1301013 gggmégﬁgc')o“ HABITACIONES 246734 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300076| SOST HALZACION agiTaCIONES 246735 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300074 |HOSPITALIZACION| 1 racloNES 246736 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO PISO
HOSPITALIZACION [ESTACION DE

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 190622002159| (=S Do 01" | ENEERMERIA 246911 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION|ESTACION DE

BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 II 40400516 | o NDG PISO. | ENFERMERIA 247932 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION [ESTACION DE

BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400546| SE N0 PISO | ENFERMERIA 247933 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION [ESTACION DE

BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400545 SE DO PISO. | ENFERMERIA 247934 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR[ERV . |DEPOSITO PRINCIPAL 246688 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11CBT 200605221649| EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 244100 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
SEGUNDO Piso_| 2%

BIOMEDICO BRASCOLA MECANIGATON SECA 700 5700206114797 ConoUL TR CONSOL TOROPREY 226883 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020001622[Fore R e oY, 246677 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E 2016-059[ YUNSUL TR L INSUL ORI 235424 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1492| EREVRATORIY™ TGUARTO FRIO 238853 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 1493[ IOVRATORIYT ToyARTO FRIO 238854 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091620 25NV {DEPOSITO PRINCIPAL 246679 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091616[VUNSoL TR [INSUETORY 246655 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091617575 RATORIDT TPREFARACON DF 246681 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091618[ 255V [DEPOSITO PRINCIPAL 246682 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091603 |EXTERNA PRIMER | TOMA DE CITOLOGIAS 246651 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/B 2020001615[Con N o O e eaTae 246654 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091608| =/ D VTATVRY T TRopEGA 246656 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091609 EXTERNA PRIMER ggﬁf\f;zomo Sl 246657 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
PISO A
CUNSULTA CUNSULTORTO

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091613[CUNSULTA SO O 246661 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091614] /1D YTATURIDT TPREFARACIVN D= 246662 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241541|ESTERILIZACION | CENTRAL DE 251541 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

ESTERILIZACION

INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091602 Eﬁs&fgzuwco DEPOSITO PRINCIPAL 246650 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION [ESTACION DE

BIOMEDICO DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1 FD1PX35206721 | g e e | ENFERMERIA 254671 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CoNSTETR

BIOMEDICO AOSE"'L%RO BRI FERESITY ey GMDPX-500D 21IM12727|EXTERNA %’;‘SULTOR'O REDRED 255050 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO ELECTROBISTURI WEM SS-200E HAB-0002450| QUIROFANO SALA 1 246500 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE

BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [BIOLIGHT M8000A MO012E003212| QUIROFANO RECUPERACION 246403 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION [ESTACION DE

BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [BIOLIGHT M8000A MO12E008214| c2C 000150 | ENFERMERIA 246405 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE




BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [BIOLIGHT M8000A MO012E003216| QUIROFANO RECUPERACION 246407 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|BIOLIGHT MBO00A MO012E003217| QUIROFANO RECUPERACION 246408 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|BIOLIGHT M8000A MO012E003219] QUIROFANO RECUPERACION 246410 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|BIOLIGHT MBO00A M012E003221| QUIROFANO RECUPERACION 246413 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES _|BIOLIGHT M8000A MO012E003251| QUIROFANO CARRO DE PARO 246440 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES  |Mindray UMEC 12 KQ-89016648| QUIROFANO SALA2 246490 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ |Mindray UMEC 12 KQ-89016645| QUIROFANO SALA 1 246491 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-03034553| QUIROFANO RECUPERACION 246494 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-03034555| QUIROFANO CARRO DE PARO 246495 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 EZ-03034558] ooy | AL/ CTONIES TRVION DE 246496 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA Mindray WATO EX-65 ER-54003237| QUIROFANO SALA 1 246515 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA Mindray WATO EX-65 ER-54003234] QUIROFANO SALA2 246516 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B920| QUIROFANO RECUPERACION 246784 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B937| QUIROFANO RECUPERACION 246791 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B935| QUIROFANO RECUPERACION 246792 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B923| QUIROFANO RECUPERACION 246793 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B925| QUIROFANO PR ACION DE 246794 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO AR IMETAN FM-100 IME-B902| QUIROFANO P ACION D& 246798 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-906 126599| QUIROFANO RECUPERACION 246882 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE ALM
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-906 126624 QUIROFANO CARRO DE PARO 246883 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-23B 00065[Door Tt ALIEACTINTES TR o o 246957 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-23B NR|QUIROFANO CARRO DE PARO 246959 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-23B 00003[QUIROFANO RECUPERACION 246977 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907087|Door || ACIZACTIN L ABITACIONES 247007 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907084| Door 1t A IEACTIN HABITACIONES 247008 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907083| HOST NALZACION agiTaciones 247009 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907114 0o 1 ALERCTINTHABITACIONES 247010 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 T60VRF-907085( SO0t ia0 o | HABITACIONES 247011 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907188| QUIROFANO SALA 1 247012 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907190| QUIROFANO RECUPERACION 247013 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907196| QUIROFANO RECUPERACION 247014 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907098| QUIROFANO SALA2 247015 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907125|QUIROFANO RECUPERACION 247023 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO REGULADOR DE VACIO ACARE VRF-701 760VRF-907138] QUIROFANO RECUPERACION 247026 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 Il 40400523 QUIROFANO RECUPERACION 247931 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400531 QUIROFANO SALA2 247936 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 Il 40400542 QUIROFANO CARRO DE PARO 247937 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400548] QUIROFANO RECUPERACION 247938 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 Il 40400558| QUIROFANO SALA 1 247939 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400521| QUIROFANO RECUPERACION 247940 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 Il 40400534 QUIROFANO RECUPERACION 247941 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400530 QUIROFANO SALA 1 247944 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MINDRAY SK600 I 40400538| QUIROFANO SALA2 247951 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO ELECTROBISTURI WEM $S-200E HAB-0002449| QUIROFANO SALA2 246501 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ~ |ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091604 §E§mf&%uﬂw DEPOSITO PRINCIPAL 246652 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091605[ >RV [DEPOSITO PRINCIPAL 246653 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B 2020091611 §§§$'féiumo DEPOSITO PRINCIPAL 246659 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
HOSPITALIZACION|ESTACION DE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-45040280| g o FERVERIA 258274 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE




CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| £y TERNA ST 257375 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[EINSULTA EWUITUS BASILUS UE 257376 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| X TERNA SR 257377 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| X TERNA SALUD 257378 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 R et S 257383 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| X TERNA SALUD 257384 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 R et S 257402 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[TONSOLTA EUUTOS BASTUUS UE 257403 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[TINSULTA EHUMUS BASILUS DE 257406 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| X TERNA SALUD 257407 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR[SONSOLTA CIOTPUS BASICOS DE 257408 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231027071827 | YONSUL TA EHUTUS BASILUS UE 257419 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108173448 CONSULTA EIOTPOS BASICOS DE 257420 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103155538| ConooC A EHUTUS BASILUS UE 257421 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103151557| CONSULTA e e S 257422 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTERNA SALUD
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231103153108| CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257427 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTERNA SALUD
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103155709| CONSULTA e e S 257428 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTERNA SALUD
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108173229| CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257447 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTERNA SALUD
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108164957| CONSULTA HRRE EREIEE = 257448 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
EXTERNA SALUD
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108172018 SONSUUTA a8 BASICOS DE 257449 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108165548[ Coront 1 OIS BASILUS DE 257451 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108171707 [P onoos A CWLI IS BASILUS UE 257452 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO o GMD GMDPX-500D 231008153 Cyorerna S 257553 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231006154 | Zerecin SALUD 257554 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO FahiE GMD GMDPX-500D 231006129 Cyernia S 257555 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
UXMETRU DE PULSUFPORTATIC CUNSULTA EQUPUS BASICUS UE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006143[orooL T EuoTe 257556 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO aliEn) GMD GMDPX-500D 231006191| Zyerecin Sl 257561 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 231008176 Cy TernA SALUD 257562 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006167 | Cyrernia T 257580 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
UXWIE TRU DE PUCSUPORTATTC CUNSULTA EQUPUS BASICUS UE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006137 oo T EuoTe 257581 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO e GMD GMDPX-500D 231006172| e rerna S 257582 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
BIOMEDICO YAMIE IRUUE PULSUFURIATIE [gyp GMDPX-500D 231006109[ ZUNSOL TR CWUITUS BASILUS UE 257583 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
BIOMEDICO e KU DE PULSUTFURTATIE [gMD GMDPX-500D 231006118[ S T OIS BASILUS DR 257584 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NR[EASYRATURIV TPREPARAVION UE 242464 NR H. SANTA MONICA [ORIENTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR[FTSURRTORIY™ TCUARTO FRIO 246364 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 549 KL 5490028728|EXTERNA CONSULTORIO DE 250086 NR H. SANTA MONICA |ORIENTE
TERCER PIso___ | ENFERMERIA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102153324| URGENCIAS OBSERVACION HOMBRES| 228170 NR HL.ELCIVIL __|NORTE
BIOMEDICO %E"'L%RO DE PULSO PORTATIL | gy ipy GMDPX-500D 231005651 | URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 255033 NR HL.LELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180816203417 Co o L T S N e 239777 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-10 0010030149[Zonoor ™R SONSUL TURIUMEDTCY 23222 NR HL.ELCVIL _ [NORTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO 0009260312|EXTERNA g(%NSULTOR'O REDICO 23827 NR HL.ELCVIL  |NORTE

TERCER PISO




CONSULTA

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO TYcos ADULTO 0010030111|{EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 23934 NR HL.ELCVIL  |NORTE
301
TERCER PISO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 061116123341 [VUNSULTA - [VUNSULTORIO UE 207287 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500021728| URGENCIAS CUNSUL TORIU MEDTCT 217939 NR HL.ELCVIL _ [NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 0010032009| URGENCIAS COZNSULTOR'O REDICO 217941 NR HL.ELCVIL  |NORTE
HOSPITACIZACIONTESTACION UE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 080729172249| TN TTACIZAT rore 217944 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL OHAUS CL201 N/R[ESIRATURIV ™ TaopEGA 1 221488 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO S MECANIGA TON SECA 700 5700348111308 CorooL 1A L[S UL ORI D 226864 NR HL.ELCIVIL  [NORTE
BIOMEDICO DASCULA MECANIDA TON SECA 700 5700349111421[CUNOOLTA CONSULTURIUMEDTCD 226866 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO S MECANIGA TON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00939| VONSUL TR CONSULTURIOMEDTCT 227709 NR HL.ELCIVIL  [NORTE
BIOMEDICO DASCULA MECANIDA TON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00955 | VIO TA COUNSULTURIUMEDTCD 227712 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO VICTOR TECHNOLOGIES [SR 450D CF76041 S EN TR - D MANIFOLD 215759 NR HL.ELCVIL _ |[NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il 304022-M11801110040[ YOOI TA CONSULTURIUMEDTCD 227760 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
CONSULTA
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I PRO | 304052-M 12500830005 |EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 227761 NR HLELCVIL |NORTE
TERCERPISO__|30!
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX IIPRO__ | 304052-M12500830002| CUNSUL 17 CONSULTORIOMEDTCT 227762 NR HL.ELCIVIL _ |[NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAXIIPRO | 304052-M 12500830003 EXTERNA P CONSULTORIO PRE ¥
- EXTERNA PRIMER | o oc o 227763 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
E5RsoTT
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX I PRO | 304052-M12500830008|EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO PRE Y 227764 NR HLELCIVIL |NORTE
e POST CONSULTA
CONSULTA
BIOMEDICO BASCULA MECANICA CON HEALTH O METER 402 KLWA 402WA00960 | EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 227715 NR HL.ELCVIL  |NORTE
TALLIMETRO 302
TERCER PISO
CONSULTA
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |HEALTH O METER 522 KLWA 5220000673| EXTERNA PRIMER | SONSULTORIO PRE Y 227996 NR HL.ELCVIL  |NORTE
POST CONSULTA
PISO
CONSULTR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 120124174059 EXTERNA gONSULTOR'O MEDICO 228167 NR HL.ELCVIL  |NORTE
CENEILE CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 7670-01 120124122826|EXTERNA PRIMER | (oSt o s o o 228224 NR HL.ELCVIL  |NORTE
PISO
oRSTTT
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 7670-01 120111180723| EXTERNA SONSULTORIO MEDICO 228225 NR HLELCIVIL |NORTE
TORSTE =
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H1008 316036-M12202590072| EXTERNA SALA ERA 227827 NR HL.ELCVIL  |NORTE
ESTACION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO OHIO 35LPM QGBy 30797 | HOSPTALZACION ENFERMERIA - CUARTO 228258 NR HLELCVIL  |NORTE
DE MEDICAMENTOS
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO OHIO 15LPM QGBU30795| HOSPTTALZACION| agTacionES 228259 NR HLELCVIL  |NORTE
CONSULTR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN 7670-01 120109114620 EXTERNA g(%NSULTOR'O MEDICO 228226 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN 7670-01 120109104408| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 228227 201108883 HL.ELCVIL  |NORTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11CBT 131105223722| EXTERNA OFICINATECNOLOGOPY | 530953 NR HLELCIVIL |NORTE
TERCER PISO
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~ [MINDRAY IMEC 8 EW-3A006484| AMBULANCIA SASE 13 (OAK 230) 230924 NR HL.ELCVIL  |NORTE
CONSOCTR
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 131023135504| EXTERNA PRIMER ggggg&;ﬁﬁ?g 230979 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
SSRsoTTR CUNSUL TORTT U
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO ~ |WELCH ALLYN DS44-09 131115162331 |EXTERNA PRIMER | ENFERMERIA 101 - 230980 NR HL.ELCVIL  |NORTE
CONSULTA CONSULTORIO
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA [DETECTO 8440 844020140150| EXTERNA PRIMER | PSICOLOGIA Y 231706 NR HL.ELCVIL  |NORTE
PISO NUTRICION
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |CHARDER MS 3500 €14021367|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 232909 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO
BIOMEDICO AUTOMATICO (DEA) PHILIPS HEARTSTART FRX B13J-02362| AMBULANCIA SASE 13 (OAK 230) 231561 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 14021150911[UNIDAD MOVIL  [XPNSURTORT 233672 NR HL.ELCVIL _ [NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 140221154301|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 233673 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il e T M |UNIDAD MOVIL  [CONSULTORIO MEDICO! 232954 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO ~ |WOODPECKER LEDD L14808872D|UNIDAD MoviL [ CONSULTORIO 233642 NR HL.ELCVIL  |NORTE
ODONTOLOGICO ’
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 100914071943|UNIDAD MoviL | CONSULTORIO 233677 NR HL.ELCVIL  |NORTE
ODONTOLOGICO :
SomsoTTR coRSTTTORT
INDUSTRIAL LE[E"SC.’F“R";IRO INFRARROJO | exrecH 42510A 150204038 EXTERNA PRIMER | INYECTOLOGIA Y 235277 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A | 304150-M15607610024| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 235299 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO IOXYGEN 106RM 14H0035 ;'Ssgg;';,'égc'o"‘ PEDIATRICA 235364 NR HL.LELCVIL  |NORTE
ESTRCTONDE:
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-81 1252591 | URGENCIAS ENFERMERIA - 235699 NR HL.ELCVIL  |NORTE
ESTACION DE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-81 1252735 URGENCIAS ENFERMERIA - 235708 NR HL.ELCVIL  |NORTE

OBSERVACION HOMBRES




ToTACION DT

BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-81 1252737| URGENCIAS ENFERMERIA - 235709 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 141023135838| UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 233678 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO BALANZA DIGITAL PEDIATRICA |CHARDER MS 2400 C14021129| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 235302 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
CONSULTA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO HEINE GAMMA XXL LF 500066849 EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 237421 NR HLELCVIL  |NORTE
TERCER PISO
ORI CONSULTORIO
BIOMEDICO SUCCIONADOR MEDI-PUMP THOMAS  [1630 GL 0.21600012387|EXTERNA PRIMER 236859 NR HLELCIVIL |NORTE
e ODONTOLOGICO 101
s
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX BASIC A | 304133-M17208790043| EXTERNA PRIMER | SORS 2 TORIO PREY 237479 NR HLELCVIL |NORTE
TERMOMETRO INFRARROJO SERVICIO
INDUSTRIAL st INFRARED DT8530 190091627 s isgEUTIco |PEPOSITO PRNCRAL 237565 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
i CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | FROGENT LEDF L1760042F |EXTERNA PRMER | ORI 08 104 237623 NR HLELCVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180501154337 ZUNOO- TR SALA ERA 238754 NR HL.ELCIVIL _ |NORTE
T
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 180214123539 EXTERNA SONSULTORIO MEDICO 238755 NR HLELCVIL |NORTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA INDULAB 04 SPECIAL 15214 SABORATORIO | AgoRATORIO CLINICO 238843 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
INDUSTRIAL BALANZA DIGITAL COLGANTE  |JCM ocs-sP 1609233|ASEO CUARTO DE BASURAS 239348 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA DLAB (20.2200) uL YL17BAE0006740| b O© |LABORATORIO GLINICO 239573 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO CENTRIFUGA EPPENDORF 5702 5702EN039201| b 0RO || ABORATORIO CLINICO 238949 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA DLAB (20.2200) uL YLI7BAE0006743 ot O© |LABORATORIO GLINICO 239574 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO AGITADOR DE MAZZINI BOECO 0520 1010818100176| oA TORIO |1 ABORATORIO CLINICO 240033 NR HLELCIVIL |NORTE
S
BIOMEDICO DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAXIIPRO | 560054-M18C14770034| EXTERNA PRIVER | SOn g or One 240041 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
TERMOMETRO INFRARROJO LABORATORIO
INDUSTRIAL iyt B SIDE GM320 NO REGISTRA| BORA LABORATORIO CLINICO 240120 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM N/R|HOSPITALIZACION| s giraciones 241276 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
TERCER PISO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 180816202139| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 230778 NR HLELCIVIL |NORTE
oo
BIOMEDICO LA SRR HEALTH O METER 402 KLWA 40201151101| EXTERNA CNULERDEED 240045 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
TALLIMETRO \ . 303
SR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209084895 | EXTERNA PRIMER | SORSULTORIO D 242506 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO PAHSCO 15LPM NR|HOSPITALZACION aBITACIONES 241280 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
TR
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209100005 EXTERNA oy SULTORIO MEDICO 242507 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 191209104885 URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 242508 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
oo
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 844 KL 8440106267 | EXTERNA CONSULTORIO 244075 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 360101-M20107740047| URGENCIAS OBSERVACION HOMBRES | 242560 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
vl CONSULTORIO
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO | WOODPECKER LEDD L16A1122D|EXTERNA PRMER | SONNT 01 00100 101 245937 NR HLELCIVIL |NORTE
S5%o
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 21IM05305| EXTERNA SO SULTORIO MEDICO 245968 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
R ] CONSULTORIO
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11CBT 200427170727 |EXTERNA PRIVER | SONSIUTORE ) 244091 NR HLELCIVIL |NORTE
S
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201009171048| URGENCIAS ENFERMERIA - 246000 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
CUINOUL T QOACOLAAIAM LG LICRES
BIOMEDICO R IMETRO DE PULSO PORTATIL  gyp GMDPX-500D 21IM05312| EXTERNA SONSULTORIO MEDICO 245970 NR HLELCIVIL  |NORTE
TERaTeRes
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 21IM05328| EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 245988 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR CcAMI NEW ASKIR 15 149651|AMBULANCIA [ SASE 13 (OAK 230) 246370 NR HLELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-59006643| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246396 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
oo
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |BIOLIGHT M8000A M012E003232| URGENCIAS ENFERMERIA - 246422 NR HLELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~|BIOLIGHT M8000A M012E003234| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246423 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |BIOLIGHT M8000A M012E003233| URGENCIAS SALA DE REANIMAGION 246424 NR HLELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~|BIOLIGHT M8000A M012E003244| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246434 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~|BIOLIGHT M8000A M012E003245| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 246435 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
o
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES ~|BIOLIGHT M8000A M012E003247| URGENCIAS ELECTROCARDIOGRAMA | 246437 NR HLELCVIL |NORTE
DESFIBRILADOR EXTERNO BENEHEART D1 il CONSULTORIO DE
BIOMEDICO RTOVATIES IDEA, MINDRAY e NR|EXTERNA PRIMER | ESNSELTORIO D 246470 NR HLELCIVIL  |NORTE




BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 NR ;‘EORSEQ-;S@)CION Ef“;égﬁgR?AE 246492 NR HL. EL CIVIL NORTE
oo
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D3 NR|URGENCIAS ENFERMERIA - 246499 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300478 URGENCIAS A MIENTOS 246725 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1300043|URGENCIAS :/s\;/égifé:sh”DADos 246726 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-238 NR|URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246953 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-23B NR|URGENCIAS SALA DE REANIMACION 246954 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR PULMO-MED 7A-238 R O Ao o 246955 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN R-915 195565 ?EORSEQ-;;FSQ)CION EEEQESQR?AE 247734 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AR IMETAN R-915 195566| URGENCIAS ENFERMERTA - 247735 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN R-915 195573 AMBULANCIA SASE 21 (OAK 425) 247736 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO = 0 DE PULSO PORTATIL | cio1cEMED MD300C2 211064511208/ AMBULANCIA | SASE 21 (OAK 425) 249856 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO MONITOR DE SIGNOS VITALES |EDAN IM50 360069-M21308670033| AMBULANCIA SASE 21 (OAK 425) 250226 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO Rﬁig'ai%g?&%mmo MINDRAY BN REART D1 FQ-13056664| AMBULANCIA  |SASE 21 (OAK 425) 250229 NR HL.ELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO SUCCIONADOR CAMI 310001/07 149794 AMBULANCIA SASE 21 (OAK 425) 250232 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 201004165228 E;(J'II"EQF:IGI%‘ . oy SULTORIO MEDICO 246003 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11CBT 210422155707 | AMBULANCIA SASE 21 (OAK 425) 250268 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO  |WELCH ALLYN DS44-09 210419153838| AMBULANCIA | SASE 21 (OAK 425) 250271 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO ACARE VSW-105 1622588 AMBULANCIA SASE 21 (OAK 425) 250246 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO ACARE FA-0S-04 1347638|AMBULANCIA | SASE 21 (OAK 425) 250250 NR HLELCVIL  |NORTE
. NN —
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL SECA 878 10000000544274 EXTERNA PRIMER | PSICOLOGIA Y 251390 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO MONITOR FETAL COMEN c21 KI211110028| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 251462 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (100 a 1000) uL QG457983 éﬁﬁ\lolggTORlo LABORATORIO CLINICO 251589 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO DESFIBRILADOR BIFASICO MINDRAY BENEHEART D6 DZ-25017669| URGENCIAS SALA DE REANIMACION 252418 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500076900| URGENCIAS CONSULTORIO TRIAGE 254602 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO a0 OF PULSO PORTATIL | conTeg CcMs50Q1 21090201264 EI;'II"EOF\{)I\:/;’;RIMER S 254968 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL| conTeC CMs50Q1 21090201279 E?('I;;F;I\II-API;’RIMER Eﬁpéﬁﬁeég@ji 254973 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO LORD ADULTO 950271|AMBULANCIA  |SASE 13 (OAK 230) 201144875 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO SIN MARCA NO REGISTRA 1800508 AMBULANCIA SASE 13 (OAK 230) 201144899 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO FLUJOMETRO OXIGENO OHIO 35LPM QaBJ 30791 | HOSEIALEZACION] G uaRTO DE EQUIPOS 201201573 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305016 [URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250974(1) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305017 | URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250074(2) NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305011 [URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250975(1) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305012 URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250975(2) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305018 URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250977(1) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305019 URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250977(2) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1210305020 [ URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250978(1) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION MEDRENA VP50 1-210305021 | URGENCIAS CUARTO DE EQUIPOS 250978(2) NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 FK-59006641| URGENCIAS IE\L)gg\T;EOCARDIOGRAMA 246394 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DS44-09 0209224726| AMBULANCIA SASE 13 (OAK 230) 201201678 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO SE)(:_’:IIIE’ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM12733 ;‘Eosgg':;llzsAOCION Ef‘l’églﬁgl;l)f 255052 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A N/R| (L:ﬁﬁ\‘OICRgTORIO LABORATORIO CLINICO 213322 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO REGULADOR DE OXIGENO VICTOR TECHNOLOGIES |SR 450D CF84397 \(;ZSE;S‘N- " |manrolo 215764 NR HLELCVIL  |NORTE
BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER B-CURE L2370453BC EXTERNA P CONSULTORIO 257743 NR HL. EL CIVIL NORTE

EXTERNA PRIMER

ODONTOLOGICO 101




LABORATORIO

INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A N/R| CLINICO LABORATORIO CLINICO 221465 NR HL. EL CIVIL NORTE
Shis
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN 7670-01 120102221944| EXTERNA CONSULTORIO MEDICO 228173 NR HLELCVIL |NORTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NR FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 242465 NR HL. EL CIVIL NORTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR|LASORA DEPOSITO PRINCIPAL 246690 NR HLELCVIL |NORTE
CoNT
BIOMEDICO QSMELRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM05316 | EXTERNA ;:ONSULTORlO MEDICO 245967 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091621|SERVE0 - |DEPOSITO PRINCIPAL 246678 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR éﬁﬁ\ﬁggTORlo LABORATORIO CLINICO 246684 NR HL. EL CIVIL NORTE
ST oo
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-041/B NR|EXTERNA PRIMER |INYEGTOLOGIA Y 242457 NR HLELCIVIL |NORTE
S5 N
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL NO PRESENTA HTC-2A NR|EXTERNA PRIMER [INYECTOLOGIA Y 240026 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL [NO PRESENTA HTC-2A NR|AMBULANGIA  [SASE 13 (OAK 230) 240029 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR éﬁﬁ\ﬁggTORlo LABORATORIO CLINICO 246685 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 2020091601|AMBULANGIA | SASE 21 (OAK 425) 246649 NR HLELCVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A NR éﬁﬁ\ﬁggTORlo LABORATORIO CLINICO 246686 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NR|ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 244472 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B EQ-0155 E;+‘E;JA;R|MER CONSULTORIO 242419 NR HL. EL CIVIL NORTE
EXTE ODONTOLOGICO 101 :
ST
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NR|EXTERNA SALAERA 252077 NR HLELCIVIL |NORTE
HOSPITALIZACION | ESTAGION DE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 2016-046 TERCER PISO ENFERMERIA 235411 NR HL. EL CIVIL NORTE
HOSPITALIZACION| =0 /Ao o™
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/B A17196| HOSPITALZACION| ENFERMERIA - CUARTO 237630 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B 241547 ?S:gg;;llzsgCION HABITACION 301 251547 NR HL. EL CIVIL NORTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00121|UNIDAD MOVIL | CONSULTORIO MEDICO 257852 NR HLELCIVIL |NORTE
T
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00109 | EXTERNA PRIMER [PUNTO SALUDABLE 257853 NR HL. EL CIVIL NORTE
LABORATORIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL |KEX GERMANY SH-109 2016-026( A DORA LABORATORIO GLINICO 235391 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL JTW HTC-2 17108009 éﬁﬁ\lolggTORlo LABORATORIO CLINICO 237615 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL [NO PRESENTA HTC-2A N[ rico | DEPOSITO PRINCIPAL 240032 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00285| EXTERNA PRIMER | CONSULTORIO 257855 NR HLELCVIL  |NORTE
EXTE ODONTOLOGICO 103 :
S5Rcoer
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00304| EXTERNA Sy SULTORIO MEDICO 257856 NR HLELCIVIL |NORTE
SERVICIO
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-027/B 241537 FARMACEUTICO DEPOSITO PRINCIPAL 251537 NR HL. EL CIVIL NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 241553 SRRV e |PEPOSITO PRINGIPAL 251553 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL MINIPA MT-241 TEH451|UNIDAD MOVIL CONSULTORIO 235291 NR HL. EL CIVIL NORTE
ODONTOLOGICO :
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 NO REGISTRA|URGENCIAS BODEGA DE INSUMOS 241323 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL KEX GERMANY SH-109 2016-037|URGENCIAS Ez;égﬁgR?AE 235402 NR HL. EL CIVIL NORTE
ERTERMERA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  [KNS SNog4 NR|URGENCIAS E ARTO 265554 NR HLELCIVIL |NORTE
TUNOULTA == =
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL ADE M320600 52833-1035936-00153 [ EXTERNA S&NSULTORIO MEDICO 257857 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257365 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257366 NR HL. EL CIVIL NORTE
LABORATORIO
BIOMEDICO PIPETA AUTOMATICA BOECO (10 a100) uL QH486718 CLINICO LABORATORIO CLINICO 251400 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257379 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257380 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257387 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257388 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257389 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR EXTERNA SALUD 257390 NR HL. EL CIVIL NORTE
CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|SONSULT o 257391 NR HLELCVIL |NORTE
SRS
BIOMEDICO gémﬁ:{)Ro DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 21IM12751|EXTERNA (B:OOBNSULTORK) MEDICO 255058 NR HL. EL CIVIL NORTE




CONSULTA

EQUIPOS BASICOS DE

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR| NS e 257404 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL TRASNTEK GBS-903 NR|SONSLLTA EQUIPOS BASICOS DE 257405 NR HLELCVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231102124339| CONSULTA EQUIROS BASICOS DE 257409 NR HLELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231102125107 CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257410 NR HLELCVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231101165609 CONSULTA EQUIROS BASICOS DE 257423 NR HLELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108172748[ SONSTUTA SaLPOS BASICOS DE 257424 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103154549| CONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257431 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231103162839 SONSELTA SaLPOS BASICOS DE 257432 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103164957| CONSULTA EQUIROS BASICOS DE 257433 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231103170118[ SONSELTA SaLPOS BASICOS DE 257434 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231103710849| SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257435 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELGH ALLYN DS44-11C 231103171459| SONSCLTA SaLPOS BASICOS DE 257444 NR HLELCVIL |NORTE
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 231108165258| CONOULTA EQUIROS BASICOS DE 257450 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006178 SONSUCTA SaLPOS BASICOS DE 257541 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006110| SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257542 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO XM= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006175 SONSUCTA EQUIPOS BASICOS DE 257543 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006159| SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257544 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO M= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006149| SONSUCTA EQUIPOS BASICOS DE 257557 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006193| SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257558 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO XM= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006164 SONSUCTA £QUIPOS BASICOS DE 257565 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006155( SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257566 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO M= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 231006179 SONSUCTA £QUIPOS BASICOS DE 257567 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231006161 ( SONSULTA EQUIPOS BASICOS DE 257568 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO R IETRO BE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 231006162 SONSUCTA LS BASICOS E 257569 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|KTJ TA218D N/R|URGENCIAS T IN TTUVMBRES 227029 NR HL.ELCVIL _ [NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-2 NO REGISTRA|URGENCIAS e MIENTOS 240025 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL | ALLA FRANCE 91000-027/8 EQ-0164|URGENCIAS SALADE 242489 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
PROCEDIMIENTOS
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |SIN MARCA HTC-1 NO REGISTRA|URGENCIAS SALA DE REANIMACION 245738 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
BIOMEDICO ELECTROCAUTERIO BOVIE A942 BA4D2523035| URGENCIAS e MIENTOS 258277 NR HLELCIVIL |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL _|ALLA FRANCE 91000-027/B 002840[ 5V |DEPOSITO PRINCIPAL 237492 NR HL.ELCVIL _ [NORTE
BIOMEDICO o METRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 231000795 \E’;‘T‘E’;ﬁ;ﬂ Sy SULTORIO MEDICO 257805 NR HLELCIVIL |NORTE
BIOMEDICO OXMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 231000714 E;TEF:JA:M CNHULRRDYERNED 257806 NR HL.ELCIVIL  |NORTE
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |KEX GERMANY SH-109 oat140| SO OFICINA SEGUNDO PISO 254649 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
INDUSTRIAL SELLADORA MAPLAS CcsP12 NR| SR o 110 | aeaaie 252068 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 120124071048| SONSULTA oo SALUD 228193 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500054716 SONSTLTA CONSULTORIO SSO 237448 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
INDUSTRIAL N AMELRO INFRARROJO 15 sipe GM320 NOREGISTRA|SERVIC) o |DEPOSITO PRINGIPAL 240119 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO 25?2'3?%3?&%““0 MINDRAY BENEHEART D1 FQ-99039305| CONULTA im0 SALUD 242428 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO R IMETRO DE PULSO PORTATIL gyp GMDPX-500D 211M05356| SONSUUTA o SALUD 245993 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL KEX GERMANY RT-803E 2016-061| ALMACEN DEPOSITO PRINCIPAL 235426 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
INDUSTRIAL TERMOMETRO DIGITAL ALLA FRANCE 91000-009/A 2020091624| SRS o |pEPOSITO PRINGIPAL 246675 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
INDUSTRIAL TERMOHIGROMETRO DIGITAL  |MINIPA MT-241 NR|SERVICO ico |PEPOSITO PRINGIPAL 235290 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450307 | SUFOS ADMINISTRATIVA 261193 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450308 EQUIPOS ADMINISTRATIVA 261194 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA

BASICOS




EQUIPOS

BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450309 BASICOS ADMINISTRATIVA 261195 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450310 ESUFOS ADMINISTRATIVA 261196 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450303 gg;'llggg ADMINISTRATIVA 261197 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450304 ESUFOS ADMINISTRATIVA 261198 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450305 Eggllggg ADMINISTRATIVA 261199 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450306 S0 OF ADMINISTRATIVA 261200 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450351 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261201 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450352| 5 S0 O ADMINISTRATIVA 261202 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450353 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261203 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450354 ESUFOS ADMINISTRATIVA 261204 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450295 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261205 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450296 S0 O ADMINISTRATIVA 261206 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450297 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261207 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450298 E S0 O ADMINISTRATIVA 261208 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450251 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261209 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450252|E QU O ADMINISTRATIVA 261210 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450253 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261211 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450254 E QU O ADMINISTRATIVA 261212 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450091 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261213 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450092 E QU OS ADMINISTRATIVA 261214 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450093 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261215 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450094 E QU OS ADMINISTRATIVA 261216 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142451307 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261217 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142451308| EQUPOS ADMINISTRATIVA 261218 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142451309 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261219 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142451310|EXPOS ADMINISTRATIVA 261220 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450331 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261221 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450332| EQUPOS ADMINISTRATIVA 261222 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450333 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261223 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450334 | EQUPOS ADMINISTRATIVA 261224 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450255 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261225 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 8008142450256| E00 T O° ADMINISTRATIVA 261226 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450257 Eggllggi ADMINISTRATIVA 261227 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO BASCULA DIGITAL HEALTH O METER 800 KL 800B142450258 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261228 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRI’?’\:OR’&(E)IEO CLINICO DM YI-100D D24050304 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261229 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\‘EFRR’\;I\CR)“R’IEISO CLINICO DM YI-100D D24050305 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261230 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRI’?’\:OR’&(E)IEO CLINICO DM YI-100D D24050306 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261231 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\‘EFRR’\;I\CR)“R’IEISO CLINICO DM YI-100D D24050314 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261232 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRI’?’\:OR’&(E)IEO CLINICO DM YI-100D D24050315 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261233 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\‘EFRR’\;I\CR)“R’IEISO CLINICO DM YI-100D D24050316 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261234 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRRhiglggIgo CLINICO DM YI-100D D24050319 S/?LSJIIESS ADMINISTRATIVA 261235 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR“:‘:F){“R’I(E)IEO CLINICO DM YI-100D D24050320 Sggllggg ADMINISTRATIVA 261236 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO rMONETRO GLINICO oM YI-100D 024050321 ESUF O3 ADMINISTRATIVA 261237 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\iCF){’\é(E)Igo CLINICO DM YI-100D D24050337 gggllggg ADMINISTRATIVA 261238 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA




TERMOMETRO CLINICO

EQUIPOS

BIOMEDICO INFRARROJO DM YI-100D D24050911 BASICOS ADMINISTRATIVA 261239 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TMOMETRO GLINICO DM YI-100D D24050914|ESUFOS ADMINISTRATIVA 261240 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO :;\IEFRR’\)/:\CR)’;EISO CLINICO DM YI-100D D24050915 gg;'llggg ADMINISTRATIVA 261241 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO rMOMETRO GLINICO DM YI-100D D24050920| ESUFOS ADMINISTRATIVA 261242 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\QCF){’\QEISO CLINICO DM YI-100D D24050922 Eggllggg ADMINISTRATIVA 261243 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO O a2 eLieo DM YI-100D D24050923( EOUPOS ADMINISTRATIVA 261244 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\QCF){’\QCE)ISO CLINICO DM YI1-100D D24050924 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261245 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO O a2 eLieo DM YI-100D D24050027| ECUPOS ADMINISTRATIVA 261246 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\QCF){’\QCE)ISO CLINICO DM YI1-100D D24050929 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261247 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO O a2 eLieo DM YI-100D D24050035| ECUPOS ADMINISTRATIVA 261248 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\QCF){’\QCE)ISO CLINICO DM YI1-100D D24050936 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261249 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO O a2 eLieo DM YI-100D D24050039| EOUPOS ADMINISTRATIVA 261250 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO LEFRR’\QCF){’\QCE)ISO CLINICO DM YI1-100D D24050952 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261251 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO O a2 eLieo DM YI-100D D24050954| EOUPOS ADMINISTRATIVA 261252 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\IEFRR’\:CR)ggIgO CLINICO DM YI1-100D D24050955 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261253 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO e Ta0 CLINICO DM YI-100D D24050956| ECUPOS ADMINISTRATIVA 261254 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\IEFRR’\:CR)ggIgO CLINICO DM YI1-100D D24050958 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261255 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO e Ta0 CLINICO DM YI-100D D24050959| EOUPOS ADMINISTRATIVA 261256 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\IEFRR’\:CR)ggIgO CLINICO DM YI1-100D D24050960 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261257 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO e Ta0 CLINICO DM YI-100D D24050962( EOUPOS ADMINISTRATIVA 261258 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\IEFRR’\:CR)ggIgO CLINICO DM YI1-100D D24050963 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261259 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO e Ta0 CLINICO DM YI-100D D24050964| EOUPOS ADMINISTRATIVA 261260 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I;\IEFRR’\:CR)ggIgO CLINICO DM YI1-100D D24050966 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261261 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO o eT R0 GLNiCO DM YI-100D D24050967| 5 S0P OS ADMINISTRATIVA 261262 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ;I’-\IEFRR’\:CR)’:EIEO CLINICO DM YI-100D D24050968 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261263 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO ey R0 eLNiCO DM YI-100D 024050969 5 VO3 ADMINISTRATIVA 261264 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400818 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261301 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO R IETRO BE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 240400890( EUFOS ADMINISTRATIVA 261302 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400846 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261303 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO R METRO BE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 240400900( EUFOS ADMINISTRATIVA 261304 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400880 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261305 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO R IETRO BE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 240400847| EUFOS ADMINISTRATIVA 261306 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gli)(IL’AVIﬁ'ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400873 Eggllggi ADMINISTRATIVA 261307 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400884 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261308 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gém?[ERo DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400803 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261309 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400858 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261310 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gém?[ERo DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400852 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261311 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400891 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261312 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gém?[ERo DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400875 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261313 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO SEJ(ME.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400865 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261314 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gém?[ERo DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400877 S/?LSJIIESS ADMINISTRATIVA 261315 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO SB(ME.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400895 Sggllggg ADMINISTRATIVA 261316 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | gyp GMDPX-500D 240400857| SO0 09 ADMINISTRATIVA 261317 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémﬁ:{)Ro DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400810 gggllggg ADMINISTRATIVA 261318 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA




OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

EQUIPOS

BIOMEDICO ADULTO GMD GMDPX-500D 240400845 BASICOS ADMINISTRATIVA 261319 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 240400827| EQOFOS ADMINISTRATIVA 261320 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO QSMEERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400863 gg;'llggg ADMINISTRATIVA 261321 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | g GMDPX-500D 240400871(EQOFOS ADMINISTRATIVA 261322 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO QSMELRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400826 Eggllggg ADMINISTRATIVA 261323 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400839 00 FOS ADMINISTRATIVA 261324 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO Q;ME.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400811 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261325 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 2404008790008 ADMINISTRATIVA 261326 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO Q;ME.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400856 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261327 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400894 E00FOS ADMINISTRATIVA 261328 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO Q;ME.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400817 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261329 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400820| 0008 ADMINISTRATIVA 261330 NR SEDEADMIN  [ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO Q;ME.LRO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400832 Sg;‘llggg ADMINISTRATIVA 261331 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO = 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400867500 FO8 ADMINISTRATIVA 261332 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400892 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261333 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO XM= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400805 E 0O FOS ADMINISTRATIVA 261334 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO gémE.ERO DE PULSO PORTATIL GMD GMDPX-500D 240400878 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261335 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO M= 10 DE PULSO PORTATLL | gp GMDPX-500D 240400855 E 0O FOS ADMINISTRATIVA 261336 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625160557 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261337 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155007 ECOT O ADMINISTRATIVA 261338 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625154659 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261339 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155448| ECUT O ADMINISTRATIVA 261340 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625153638 :2;1:585 ADMINISTRATIVA 261341 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155107| S SO0 ADMINISTRATIVA 261342 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625152429 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261343 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155659| £ SO0 ADMINISTRATIVA 261344 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155338 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261345 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625160817| SO0 ADMINISTRATIVA 261346 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625154747 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261347 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625153307| S SO0 ADMINISTRATIVA 261348 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625161438 Sggllggi ADMINISTRATIVA 261349 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625162628( SO0 ADMINISTRATIVA 261350 NR SEDEADMIN | ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625162408 Eggllggi ADMINISTRATIVA 261351 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625162217 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261352 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625155457 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261353 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625160548 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261354 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625163138 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261355 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625162629 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261356 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625162927 Sg;lllggs ADMINISTRATIVA 261357 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625163018 ;g;lggg ADMINISTRATIVA 261358 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625160058 S/?LSJIIESS ADMINISTRATIVA 261359 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240625160539 Sggllggg ADMINISTRATIVA 261360 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619083058 | S O° ADMINISTRATIVA 261361 NR SEDEADMIN  |ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240618064718 EQUIPOS ADMINISTRATIVA 261362 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA

BASICOS




EQUIPOS

BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN Ds44-11C 240619075559 BASICOS ADMINISTRATIVA 261363 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619075709 Sg;lggg ADMINISTRATIVA 261364 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN Ds44-11C 240619082448 gg;‘llggs ADMINISTRATIVA 261365 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619091208 Sg;lggg ADMINISTRATIVA 261366 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619090409 gg;lggg ADMINISTRATIVA 261367 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619084809 gg;lggg ADMINISTRATIVA 261368 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619085239 gg;lggg ADMINISTRATIVA 261369 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619082208 ::J:,JII:‘:’: ADMINISTRATIVA 261370 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619094508 gg;lggg ADMINISTRATIVA 261371 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA
BIOMEDICO TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN DS44-11C 240619092629 HEWIFE ADMINISTRATIVA 261372 NR SEDE ADMIN ADMINISTRATIVA

BASICOS




